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WYJASNIENIE ZAPISOW ,
SPECYFIKACIJI ISTQTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa narzedzi, materialéw i urzadzen
medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych oraz myjki-dezynfekatora do
basendéw, kaczek i pojemnikéw sanitarnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.
0. w Swiebodzinie

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o szerokosci 45 cm, wysokosci 150 ¢cm i glebokosci 50
cm. Proponowane przez nas rozwigzanie nieznacznie odbiega od zapisow SIWZ i gwarantuje
takie same walory uzytkowe i eksploatacyjne myjni-dezynfektoréw.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy opisujgc parametry wymagane dla ,,Myjki
dezynfektora” oczekuje oferty na dostawe i montaz myjni dezynfektora do dezynfekcji
termicznej pojemnikéw na odpady pochodzenia ludzkiego spetniajacej wymogi Polskiej
Normy PN -EN ISO 15883-3 z grudnia 2010 r.?

Odpowiedz 2

Tak, Zamawiajacy oczekuje oferty na dostaws i montaz myjni dezynfektora do dezynfekcii
termicznej pojemnikéw na odpady pochodzenia ludzkiego spelniajacej wymogi Polskiej
Normy PN —EN ISO 15883-3 z grudnia 2010 r.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie jakiej klasy dezynfekcji termicznej wymaga zamawiaj acy: A0-60,
A0-600 czy A0-3000 oraz wyjasnienia czy wymagana jest informacja optyczna ( na
wyswietlaczu ) o spelnieniu wymaganego poziomu dezynfekciji okreslonego
wspolczynnikiem A0 ?

Odpowiedz 3

Zamawiajacy wymaga aby myjka-dezynfekator posiadata mozliwosé nastawy dowolnej
wartosci A0 od 60 do 3000 i wymaga informacji optycznej na wyswietlaczu.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy wymaga niezaleznie od potwierdzenia rejestracji
oferowanej myjni jako wyrobu medycznego w Urzedzie Rejestracii Produktéw Leczniczych
Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobojczych certyfikatu niezaleznej instytucji
badawczej/certyfikujgcej potwierdzajacego spehienie przez oferowang myjni¢ dezynfektor
wymogow polskich norm PN —EN ISO 15883-1-3.2

Odpowiedz 4

Spotka zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Garze, Wysokos¢ kapitafu zaktadowego — 18 000 000,00 2.
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Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie 5§

Jednoczesnie aby unikna¢ zadawania wielu pytan doprecyzowujacych opis i wymagania odnosnie
wybranego modelu myjni dezynfektora ,uprzejmie prosimy o wyrazenie zgody na ztozenie oferty na
myjni¢ dezynfektor prosta w obstudze, o wysokiej wydajnosci i skutecznosci dziatania przy niskich
kosztach eksploatacji , o nastgpujacych parametrach uzytkowych:

Lp o OR %3 rametréw i funkcji urzadzenia
1 | Fabrycznie nowe (rok produkcji 2018) urzadzenie przeznaczone do oprézniania, mycia,
dezynfekeji kaczek, pojemnikéw na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyn
sanitarnych, tadowana od frontu.
2 | Model stojacy na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na
panelu sterujacym umiejscowionym na frontowej Scianie urzadzenia.
3 | Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystajacy poza linie obudowy urzadzenia
4 | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z norma PN EN I1SO 15883-3
5 | Mozliwos¢ ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie Ao 3000 osigganego w czasie 2.5
minuty
6 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezalezne czujniki temperatury umieszczone
na spodzie komory myjaco-dezynfekujacej
7 | Zbiornik na wodg oraz komora mycia wykonane ze stali nierdzewnej, komora mycia bez spoin z
nachyleniem sufitu tworzaca razem z lejem odptywowym jeden gleboko ttoczony zbiornik
8 | Pojemnos$¢ komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywka i 1 kaczka lub 3 kaczki.
Mozliwos¢ szybkiej wymiany i stosowania uchwytéw specjalistycznych
9 | Drzwi uchylne, na przedniej Scianie urzadzenia, otwierane i zamykane recznie bez oporéw przy
zamykaniu i otwieraniu
10 | System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniajacy duzg efektywnosé czyszczenia,
niezaleznie od zmian ci$nienia wody zasilajacej w tym gléwna dysza rotacyjna.
11 _| Wydajna pompy wody 90 litréw/min., moc pompy do 0.6 kW
12| Drzwi komory wyposazone w uszczelke z trwalego tworzywa sztucznego gwarantujaca
paroszczelnos¢. Brak przeciekéw pary wodnej z urzadzenia podczas procesu mycia, dezynfekeji
termicznej oraz suszenia.
13 | Elektroniczne sterowanie pracg urzadzenia z mozliwoscia rejestracji wynikéw na PC
14 | Ergonomiczny ekran wys$wietlajacy warto$é Ao podezas procesu dezynfekeji oraz informacje
niezbgdne do obstugi i kontroli urzadzenia w jezyku polskim
15 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach
16 |Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotow, poddawanych procesowi mycia i
dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe
17 | Wymiary zewnetrzne
- Szerokosé : 500 mm.
o Glegbokos¢ : 450 mm.
e  Wysokoé¢ : 1730 mm
18 | Otwor pomiarowy w komorze myjgco-dezynfekujacej umozliwiajacy dokonanie dodatkowego,
niezaleznego od systemu kontroli urzadzenia pomiaru wskaznika Ao w trakcie procesu dezynfekcji
zgodnie z ISO PN EN 15 883-1
19 | Maksymalne zuzycie wody na cykl:
program oszczedny do 13 litrow
Spotka zostafa zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gdrze, Wysokos¢ kapitatu zakiadowego — 18 00O 000,00 zt.
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program normalny do 20 litréw
program intensywny do 25 litrow

20 | Maksymalny poziom wytwarzanego hatasu. 50 dB

21 |Urzadzenie wyposazone w opcj¢ przechodzenia na ,,stan czuwania” umozliwiajacy zmniejszenie
zuzycia energii

22 |Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz max 2.7 kW lub 3-fazowej sieci
elektroenergetycznej 400 V 50 Hz max 4.6 kW.

23 | Podigczenie zimnej i cieplej wody Y cala. Izolacja od sieci wodociagowej zgodnie z europejska
normg DIN/EN 1717 z przerwa powietrzna typu AA

24 | Podlaczenie odptywu $cienne lub podtogowe 100 &

25 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz z dostawa urzadzenia).

26 | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi

27 | Deklaracja zgodnosci, dokument potwierdzajacy, iz przedmiot zamowienia zostat sklasyfikowany
Jjako wyr6éb medyczny i znajduje si¢ w bazie danych, wyrobéw medycznych o ktérej mowa w art.
64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679
ze zm.)

28 | Zgodnos¢ z normg PN EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnetrznej
instytucji.

29 | Zagwarantowana dostepno$¢ serwisu, czgsci zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania.

30 |Mozliwos¢ przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem

31 [Dostepnos¢ autoryzowanego serwisu potwierdzona certyfikatem producenta

Odpowiedz 5

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 8: Czy Zamawiajgcy dopusci do oceny myjni¢ o wymiarach (szer. x gt. x
wys.) 45 x 50 x 132 c¢m, co bardzo nieznacznie odbiega od zapisow SIWZ?

Odpowiedz 6

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 7

Dotycz

y zadania nr 8: Czy Zamawiajacy dopusci do oceny myjnie wyposazong w uszczelke

gumowg zapewniajgca paroszczelnos$é?
Odpowiedz 7
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 8

Dotycz

y zadania nr 8: Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy ma na mysli piszac o

czujniku przepetnienia komory?

Odpowiedz 8

Zamawiajacy mial na mysli czujnik w zakresie przepelnienia sie komory (zablokowany
odptyw).

Pytanie 9

Spotka zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gdrze, Wysokos¢ kapitatu zakiadowego —~ 18 000 000,00 zi.
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Dotyczy zadania nr 8: Czy Zamawiajacy dopusci do oceny myjnie nie wyposazong w czujnik
przepelnienia komory, a posiadajaca czujnik droznosci odplywu, informujacy o ewentualnym
zapchaniu odptywu?

Odpowiedz 9

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 8: Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane urzadzenie bylo
wyposazone w system automatycznego otwieranie drzwi komory (np. za pomoca przycisku
noznego), co znacznie ulatwia prace personelu oraz minimalizuje ryzyko rozlania
nieczystosci?

Odpowiedz 10

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 11

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy ma na mysli wymagajac urzadzenia
wyposazonego w suszarkg. Czy chodzi o uklad oparty o elementy grzejne pozwalajacy na
termiczne wysuszenie wsadu czy tez o urzadzenie wyposazone w system suszenia
nawiewowego (mechanicznie wymuszonym obiegiem powietrza)?

Odpowiedz 11

Zamawiajacy mial na mysli urzadzenie wyposazone w suszarke oparta o elementy grzejne
pozwalajgce na termiczne wysuszenie wsadu.

Pytaniel2

Czy w przypadku wymagania systemu nawiewowego Zamawiajacy wymaga aby zgodnie z
zapisami normy PN-EN ISO 15883-1 uktad taki byt wyposazony w filtr absolutny typu HEPA
klasy min. H14?

Odpowiedz 12

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie 13

Czy Zamawiajgcy dopusci do oceny myjni¢ wyposazona w system suszenia konwekcyjnego
(termicznego)?

Odpowiedz 13

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy wymaga aby procz komory mycia, zbiornika wody oraz wytwornicy pary
réwniez orurowanie byto wykonane ze stali kwasoodpornej? Na rynku wystepujg urzadzenia
wyposazone W nietrwale rozwigzania jak np. plastik lub wymagajace stosowania
specjalistycznej (dedykowanej) chemii (jak np. miedz).

Odpowiedz 14

Zamawiajacy wymaga aby procz komory mycia, zbiornika wody oraz wytwornicy pary
réwniez orurowanie byto wykonane ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 15

Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowane urzadzenie bylo zarejestrowane jako wyréb
medyczny?
Odpowiedz 15
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Tak Zamawiajgcy wymaga.
Pytanie 16

Czy Zamawiajagcy wymaga aby zaoferowana myjnia umozliwiata skutecznag eliminacje
sporow bakteryjnych Clostridium Difficile, co byloby potwierdzone certyfikatem niezaleznej
instytucji badawczej?

Odpowiedz 16

Zamawiajacy nie wymaga.

Pytanie 17

Dotyczy Par. 6 pkt 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu:

» W przypadku zgloszenia w okresie trwania gwarancji 5 wad (awarii/usterek) ktéregokolwiek
urzgdzenia (sktadajgcego si¢ na Sprzet medyczny), ktére nie powstaty z winy Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia (a takze zamontowania i uruchomienia) na
swo0j koszt i ryzyko do siedziby Zamawiajacego urzadzenia (skladajgcego sie na Sprzet
medyczny), co do ktérego wystapita w/w liczba wad (awarii/usterek).

Na

»W przypadku zgloszenia w okresie trwania gwarancji 3 wad (awarii/usterek) tego samego
elementu ktére nie powstaly z winy Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia (a takze zamontowania i uruchomienia) na swoj koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiajacego elementu co do ktorego wystapita w/w liczba wad (awarii/usterek).
Odpowiedz 17

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw we wzorze umowy.

Pytanie 18

Zadanie 8 Myjka-dezynfekator do basenow, kaczek i pojemnikéw sanitarnych:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie o wymiarach zewnetrznych 545 x 475
x 1630 mm ( szer. x gh. x wys.)

Odpowiedz 18

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 19

Zadanie 8 Mpyjka-dezynfekator do basenéw, kaczek i pojemnikéw sanitarnych: Czy
Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie —dezynfektor nowa , nie powystawowa,
nieuzywang , ale rok produkcji urzadzenia to 2017 ?

Odpowiedz 19

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy informuje, ze przedtuzyt termin
sktadania ofert do dnia 25.04.2018 r. do godz. 9:00.
Pozostate warunki udzielenia zaméwienia pozostaja bez zmian.

Elzbiﬁ: ozak—

Prezes LCO Sp. z 0. o.
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