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Znak sprawy ZP.PN.17.2020

WYJASNIENIE ZAPISOW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa stolu operacyjnego. urzadzenia do
bezkontaktowej iluminacji naczyniowej, sterylizatora plazmowego oraz tozek szpitalnych dla
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z 0.0.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko ze szezytami metalowymi wypetnione wysokiej jakosci plyta
HPL o grubosci 6 mm ., odporng na dziatanie wysokiej temperatury, uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypelnienie szczytow wyjmowane bez
uzycia narz¢dzi?

Odpowiedz 1

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopusci 10zko z lezem wypelnionym metalowymi lamelami, latwiejszymi
do czyszczenia i dezynfekcji niz siatka?

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopusci tozko ze szczytami tworzywowymi z mozliwoscia wyboru
koloréw, fatwo odejmowanymi, tatwiejszymi w czyszczeniu i dezynfekcji niz szczyty

z wypelnieniem z HPL?

Odpowiedz 3

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy oczekuje lozka z barierkami?
Odpowiedz 4

Zamawiajacy nie oczekuje t6zka z barierkami.

Pytanie 5

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP 3,231i24:

Prosimy o wyjasnienie dlaczego zamawiajacy ogranicza si¢ do jednej konkretnej technologii
laserowej. Urzadzenia produkowane w tej technologii maja liczne ograniczenia. zapewniaja
jedynie minimum funkcjonalnosci nie zapewniajac Zzadnej przewagi. a uzytkownik koncowy
w zaden sposob nie odr6zni stosowanych technologii. Wobec czego prosimy o dopuszczenie
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do postepowania urzadzen pracujacych w oparciu o analo giczng, bezpieczna i dajaca wigksza
game opcji i ustawien (wigksza ilos¢ kolorow wyswietlania, wielopoziomowa regulacja
poziomu jasnosci i inne) technologie bliskiej podczerwieni (850nm — 2 niezalezne zrédla
swiatla z oddzielnymi szczelinami i soczewkami). Urzadzenia beda spelnialy analogiczne
normy IEC 60601-1:2012 i IEC 60601-1-2:2014 (part 1-2) i emitowaly obraz w réznych
kolorach w zakresach 350-780nm. Wsrod emitowanych koloréw bedzie zaréwno czerwony
jak i zielony.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 6

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

EP'S:

Zapis sugeruje, ze zamawiajacy chce by urzadzenie zostalo wyposazone we wskaznik
glebokoscei zyl, bedacy standardowym wyposazeniem wszystkich urzadzen wysokiej klasy.
Wobec tego prosimy o potwierdzenie. ze zamawiajacy wymaga tego wskaznika. Udzielajac
odpowiedzi prosimy mie¢ na uwadze, ze czes¢ urzadzen (w tym te ktore chcemy zaoferowac)
posiada trzypoziomowa ocen¢ glebokosci. Jezeli nie to prosimy o dokladne wyjasnienie na
czym konkretnie ma polegac .tryb obrazowania zyl polozonych glebiej”. Zamawiajacy w
zaden sposob nie wskazal w jaki sposob dostawcy maja rozrézniaé zyly potozone plycej od
glebie;j.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga wskaznika glebokosci zyl.

Pytanie 7

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

{7 i

Opisany efekt ,,Plynnej zmiany wielkosci obrazu™ nie jest zadnym parametrem urzadzenia.
Jest to nic innego jak efekt wynikly z oddalania i przyblizania urzadzenia do skory/ciata
pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, ze urzadzenie ma mieé nie tylko mozliwosé zwigkszania i
zmniejszania okna projekcji poprzez przyblizanie i oddalanie urzadzenia od skory/ciala
pacjenta, ale takze dodatkowa mozliwos¢ ustawiania i wybierania (np. przy pomocy
przycisku) rozdzielczosci wyswietlania mapy i co za tym idzie wielkosci okna wys$wietlania.
Odpowiedz 7

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 8

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze przez wskaznik odpowiedniego micjsca wklucia zamawiajacy
rozumie, wskazanie centralnie polozonego optymalnego punktu wraz ze wskazaniem
glebokosci zyly — takie rozwigzanie pozwala optymalnie wybra¢ miejsce wklucia. Jezeli nie
to prosimy o wizualne przedstawienie innego rozwigzania poprzez zamieszczenie szkicu /
rysunku pogladowego.

Odpowiedz 8
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Zamawiajacy potwierdza, ze przez wskaznik odpowiedniego miejsca wklucia zamawiajacy
rozumie, wskazanie centralnie polozonego optymalnego punktu wraz ze wskazaniem
glebokosci zyly.

Pytanie 9

Zadanie 2

Przedmiot zaméwienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP9:;

Prosimy o potwierdzenie, ze parametr dotyczy wszystkich przyciskow. Nie rozumiemy
(prosimy o wyjasnienie) w jaki sposob przyciski membranowe maja ulatwia¢ czyszczenie i
dezynfekcje. Z doswiadczenia wlasnego wiemy, ze przyciski takie s3 mniej trwale (prze co
szybciej ulegaja zuzyciu i awariom), sa podatne na uszkodzenie powierzchni membranowej
(np. przez weiskanie paznokciem). a dezynfekowanie peknietej membrany moze doprowadzi¢
do zwarcia i uszkodzenia urzadzenia. Wobec powyzszego prosimy o dopuszczenie gladkich
przyciskow, ktore sa wykonane z tworzywa sztucznego, niewystajace poza obreb obudowy,
ktére nie podatne sg na uszkodzenie paznokciem.

Odpowiedz 9

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 10

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP 10:

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z kolorowymi diodami i wyswietlaczem OLED
prezentujgcym funkcje w postaci graficznej, Urzadzenie wskazuje wszelkie informacje w
sposob jasny klarowny i przejrzysty w polu wielkosci przekraczajacej 1,7 cala.

Odpowiedz 10

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 11

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP11:

Prosimy o poprawienie w naszym odczuciu oczywistej omylki pisarskiej. Ztotym standardem
dla bezkontaktowych iluminatorow naczyniowych jest umieszczenie przycisku na gornej
czgsci obudowy. Zaznaczamy, ze tylko jeden z producentéw umieszcza go w innym miejscu.
Miejscu, ktérego w zaden sposob nie mozna nazwaé intuicyjnym. Umieszczenie oznaczonego
wizualnie duzego przycisku w gornej czesci obudowy nie wpltywa w zaden sposob na obstuge
urzadzenia.

Odpowiedz 11

Zamawiajacy dopuszcza inny sposob umieszezenia przycisku.

Pytanie 12

Zadanie 2

Przedmiot zaméwienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.
LP12118:

Zaznaczamy, ze parametry z punktu 12 i 18 sg ze soba $cisle powiazane dlatego, dochodzimy
do wniosku, Ze celem zamawiajgcego jest przede wszystkim zapewnienie czasu pracy na w
petni naladowanej baterii na poziomie niemniejszym niz 150 min. Sam parametr wielkos¢
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baterii ma sluzy¢ jedynie okresleniu maksymalnego zuzywania baterii (na poziomie nie
wigkszym niz 1280 mAh w czasie jednej godziny) co spowoduje ograniczenie kosztow
eksploatacyjnych do pewnego poziomu.

Przechodzac do meritum: prosimy o dopuszczenie urzadzen, ktére mimo wyposazenia w
bateri¢ 0 mniejszej pojemnosci, zuzywaja maksymalnie do 1000 mAh na godzine i
jednoczesnie pozwalajace na prace ciagla co najmniej 3 godziny (czyli wigcej niz minimum).
Odpowiedz 12

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 13

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LR 13;

Sugerujemy rezygnacje z parametru.

Zapisy sugeruja, ze planujecie Panstwo przeprowadzaé diagnostyke we wlasnym zakresie, po
za autoryzowanym serwisem? Jezeli tak to prosimy o konkretne wskazanie, jakie z dziatan
diagnostycznych majg by¢ wykonywane wlasnymi zasobami Po otrzymaniu listy dziatan jako
potencjalny wykonawca bedziemy mogli stwierdzié, czy w wypadku urzadzen ktére mamy w
ofercie, wymagana jest diagnostyka przy uzyciu portu (nie koniecznie micro usb) badz innych
akcesoriéw (ktére moga znajdowac sie w zestawie).

Jezeli nie planujecie Panstwo przeprowadza¢ diagnostyki we wlasnym zakresie. pragniemy
zwrdci¢ uwage, ze parametr ten w zaden sposob nie wplywa na funkcjonalnosé urzadzenia, a
sposOb przeprowadzania diagnostyki zalezy od procedur autoryzowanego serwisu. Czas
reakcji serwisu opisany jest we wzorze umowy. Dodatkowe dyktowanie warunkéw
dotyczacych metod nawet nie samej naprawy, a jedynie diagnostyki jest w zaden Sposob
nieuzasadnione.

Jezeli mimo powyzszego planujecie Panstwo przeprowadzaé diagnostyke we wlasnym
zakresie, to prosimy o dopuszczenie innych sposéb dokonywania diagnostyki przez
uzytkownika, oraz zwracamy uwagg, ze w takim wypadku wraz z urzadzeniem zamawiajacy
zobowigzany powinien by¢ do dostarczenia: urzadzenia diagnostycznego (np. komputera) z
oprogramowaniem, licencjami oraz okablowania (zestaw niezbedny do diagnostyki przez port
usb) lub innych narzedzi gdy diagnostyka odbywa si¢ w innej formie. W innym wypadku ta
diagnostyka nie bedzie mozliwa.

Podejmujac decyzje w tej sprawie prosimy o wzigcie pod uwage. ze podejmowanie sie
samodzielnych dzialan serwisowych powoduje z reguly utrat¢ gwarancji.

Odpowiedz 13

Zamawiajacy rezygnuje z parametru Lp 13.

Pytanie 14

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP 14i15:

Prosimy o dokladne zdefiniowanie .bezprzewodowosci” ladowania. Pragniemy
poinformowa¢, ze na rynku nie istnieja urzadzenia wyposazone w system tak zwanego
bezprzewodowego tadowania (indukcyjnego). Wszelkie urzadzenia dostepne na rynku
wymagaja styku urzadzenia z przewodnikiem (przewodem zasilajacym). Przewod zasilajacy
moze by¢ wbudowany w statyw badz tadowarke, ktore i tak trzeba podiaczyé do gniazda
zasilania. Owa rzekomo bezprzewodowa ladowarka, jest de facto jedynie niczym innym jak
trudnonaprawialnym stykiem/wtykiem/gniazdem. Wbudowanie przewodu wewnatrz statywu
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czy tadowarki czyni zaréwno statyw jak i ladowarke praktycznie nienaprawialnymi. [ w
wypadku uszkodzenia po okresie gwarancji doprowadzi do wzrostu kosztow naprawy. Wobec
tego prosimy o zarzucenie wymogu tadowania ,.bezprzewodowymi” tadowarkami na rzecz
wymienialnego zasilacza DC, dzigki ktéremu mozna fadowaé urzadzenie zaréwno na stole jak
1 W statywie.

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 15

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP15.

Pragniemy zaoferowa¢ statyw osadzony na stabilnicjszej podstawie o ksztalcicie
zapewniajacym latwiejszy wjazd pod stoly. 16zka czy biurka, wyposazony w 4 kétka — kazde
z hamulcem. Specjalna wyprofilowana budowa podstawy ogranicza przypadki zahaczenia
noga o wystajace spod mebla rami¢ w podstawie. Role kuwety pelni w nim dedykowany
pojemnik na akcesoria (np. na tadowarke). Prosimy o dopuszczenie. Efekt obrotu glowicy
zapewni ramig¢ typu gesia szyja.

Odpowiedz 15

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 16

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzgdzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.
LP16117:

W zwiazku z planowaniem uzywania urzadzenia wraz ze statywem, prosimy o dopuszczenie
urzadzen, ktore beda nieznacznie wigksze (0 max 2.5 cm) i ciezsze (o max 200 gram wliczajac
bateri¢). Zaznaczamy, ze dostarczony statyw bedzie przystosowany do wagi i gabarytow
urzadzenia, a operator tym samym nie bedzie odczuwal zadnej r6znicy w komforcie pracy.
Odpowiedz 16

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 17

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP 20:

Prosimy o dopuszczenie urzadzen ktérych czas tadowania baterii .,do pelna™ nie przekracza
4h. Czas fadowania zalezny jest od jakosci baterii i jej pojemnosci. Utrzymanie rozwiazania
promuje urzadzenia wyposazone w stabe baterie o gorszych parametrach, ktére co prawda
szybciej mozna natadowac, ale tez szybciej si¢ rozladuja. Pragniemy zaznaczyé, ze urzadzenie
w praktyce i tak uzywane bedzie ze statywem jezdnym zapewniajacym dotadowanie na
biezaco.

Odpowiedz 17

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie,

Pytanie 18

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.
LP21122;
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Prosimy o dopuszczenie urzadzen ktore moga pracowaé w wilgotnosci od 20 do 90% a by¢
przechowywane i transportowane w wilgotnosci od 10 do 95%. Wartosci ktore nie pokrywaja
si¢, s wartosciami skrajnymi nie wystepujacymi w placowkach medycznych w naszym
polskim klimacie.

Odpowiedz 18

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 19

Zadanie 2

Przedmiot zamowienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.

LP25;

Wskazane klasy srodowiska MRI odnosi si¢ do klasyfikacji obowiazujacej w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Potnocnej. Prosimy o rezygnacje z parametru nie odnoszacego sie
do Panstwa placowki.

Odpowiedz 19

Zamawiajacy rezygnuje z parametru Lp 25.

Pytanie 20

Zadanie 2

Przedmiot zamoéwienia: Urzadzenie do bezdotykowej iluminacji naczyniowej — 1 szt.
EP2612:

W zwigzku z wymogiem dostarczenia jedynie 5 nakladek, chcemy zwrocié uwage, ze
zamawiajgcy zuzyje je prawdopodobnie juz w dniu dostarczenia urzadzenia. Dalsze dostawy
materialow jednorazowych zwigkszg zdecydowanie koszt eksploatacji. Ponadto zaznaczamy
ze Zamawiajacy wymaga by urzadzenie nie mialo bezposredniego kontaktu z pacjentem, wiec
nic ma obawy by doszlo do zakazenia krzyzowego. Wnosimy o rezygnacje z parametru
nakladki ochronne — jako bezzasadnego, zwigkszajacego tylko niepotrzebnie koszty zakupu
urzadzenia i jego pozniejszej eksploatacji. Jezeli jednak zamawiajacy chce utrzymania
parametru prosimy o dopuszczenie innych sposobow pakowania nakladek

Odpowiedz 20

Zamawiajacy dopuszcza inny sposob pakowania nakladek.

Odpowiedzi udzielil:
Jolanta Kekiak. ... LR (\b%*‘- ......

Sporzadzit:
Joanna Piotrowska

Zatwier ZE}/

Elzbieta Kozak

Prezes{L.CO Sp. z 0. o.
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