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Znak sprawy ZP.PN.17.2019

WYJASNIENIE ZAPISOW ,
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Cykliczne dostawy jednorazowego uzytku dla
Lubuskiego Centrum Ortopedii w Swiebodzinie Sp. Z 0. 0.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci rekojes¢ LED w rozmiarze M o $rednicy 28 mm lub w rozmiarze
L o $rednicy 34 mm- zgodne z norma ISO 7376/3 wraz z tolerancja dtugosci rekojesci +/-
Smm, przy spetnieniu wszystkich pozostatych wymaga SIWZ? Powyzsze w zaden sposob nie
wplywa merytorycznie na aspekty kliniczne oferowanego wyrobu.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy nie zmienia zapisow SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o podanie ile fyzek sposrod pieciu beda stanowié tyzki o $rednicy 29mm a ile o
$rednicy 34mm.

Odpowiedz 2

Pakiet 3 poz. 1 dotyczy rekojesci. Sposrod pieciu rekojesci 4 szt. bedg stanowi rekojesci o
érednicy 29mm a 1 szt. 0 $rednicy 34mm

Pytanie 3

Pakiet 3 poz. 2

Zwracamy si¢ z prosba o wskazanie jakiej tyzki Zamawiajacy bedzie wymagal: lyzka ze
$wiattowodem w bocznej rurce czy tez lyzka z trwale wbudowanym $wiatlowodem, ze
wskazaniem dla ktorego rozmiaru tyzki. Wymagane 2 rodzaje lyzek majg zupeinie inng ceneg.
Odpowiedz 3

Zamawiajacy bedzie wymagat tyzki z trwale wbudowanym $wiattowodem. Dotyczy
wszystkich rozmiaréw tyzek.

Pytanie 4

Projekt umowy § 6 ust. 6 (Zadanie nr 3)

Zwracamy sie z prosba o odstgpienie od wymogu dostarczania faktury elektronicznej W
standardzie Datafarm i dopuszczenie faktury elektronicznej w formacie pdf.

Wskazanie w siwz wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej
przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawcow dostarczania faktur w konkretnym
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stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawcow 1 ograniczenie przez Zamawiajacego dostepu
do wziecia udziatu w postgpowaniu. Wykonawey moga bowiem korzysta¢ z oprogramowania
roznych producentow, nickoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym zwracamy Si¢ O zaprzestanie naruszen zasady rownego traktowania
Wykonawcow oraz zasady uczciwe) konkurencji, a tym samym opracowanie i zamieszczenie
w siwz wymogow umozliwiajacych wszystkim Wykonawcom dziatania na rownych
warunkach.

Odpowiedz 4

Zamawiajacy odstepuje od wymogu dostarczania faktury elektronicznej w standardzie
Datafarm i dopuszcza faktury clektroniczne w formacie pdf.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietnr 1, pozycjanr 1: Czy Zamawiajacy dopusci dokument z przeprowadzonego
badania parametrow punktu koncowego w 3 temperaturach dla przykladowej serii
oferowanego testu. Jednoczesnie prosimy o odstapienie od wymogu przeprowadzania takich
badan dla kazdej serii i umieszczania ich na opakowaniu. Badania kazdej serii przeprowadzane
sa w przypadku testow biologicznych zawierajacych zywe mikroorganizmy gdzie
poszczegolne serie moga nieznacznie si¢ rézni¢, natomiast w przypadku testow chemicznych
kazda seria kalibrowana jest w ten sam sposob na konkretne parametry.

Odpowiedz S

Zamawiajacy wymaga potwierdzenia kazdej serii na opakowaniu.

Pytanie 6

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowy pakiet Bowie Dick
posiadajacy test umieszczony Wewnatrz celulozowych arkuszy oraz test klasy 1 na zewnatrz
pakietu bez arkusza wezesnego ostrzegania.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy nie dopuszcza jednorazowego testu Bowie Dick bez arkusza wczesnego
ostrzegania.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietnr 1, pozycjanr 3: Czy Zamawiajacy dopusci testy przebarwiajace si¢ z koloru
fioletowego na rozowy?

Odpowiedz 7

Zamawiajacy nie dopuszcza testu przebarwiajacego si¢ z koloru fioletowego na kolor rézowy,
gdyz taka interpretacja koloru nie jest tatwa.

Pytanie 8

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 4: Czy Zamawiajacy dopusci testy szybkiego odczytu po
20min, w postaci fiolek o okraglej podstawie i nakrgtce W kolorze niebieskim.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy dopuszcza test szybkiego odezytu po 20 minutach z zachowaniem pozostatych
parametrow odezytu zgodnie z STWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 5: Czy Zamawiajacy dopusci testy szybkiego odczytu po
30min, w postaci fiolek o okraglej podstawie i nakrgtce W kolorze szarym?

Odpowiedz 9
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Zamawiajacy dopuszcza test szybkiego odczytu po 30 minutach z zachowaniem pozostatych
parametrow SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycjanr 4i5: Czy Zamawiajacy dopusci amputki bez wewngtrznego
systemu kruszenia, w przypadku gdy oferowany autoczytnik posiada wbudowana kruszarke?
Odpowiedz 10

Nie , Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 6: Czy Zamawiajacy dopusci autoczytnik do inkubacji
wskaznikow biologicznych szybkiego odczytu zgodny z opisem ponizej: JAutoczytnik
posiada 12 okraglych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie si¢ lampki
zielonej lub czerwonej oraz sygnatu dzwigkowego W przypadku pozytywnego odczytu.
Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowana drukarke,
rejestrujaca oraz drukujaca wszystkie wyniki, co eliminuje koniecznos¢ podiaczania
oddzielnych urzadzen. Sprzet posiada wbudowang kruszarke.”

Odpowiedz 11

Zamawiajacy dopuszcza autoczytnik do inkubacji wskaznikow. Dopuszcza wynik inkubacji
widoczny przez zapalenie si¢ lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnatu dzwigkowego W
przypadku prawidtowego odczytu. Pozostale parametry Wg SIWZ.

Pytanie 12

Zad 4 pozycja 1 Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie koca W rozmiarze 198cm x 6lcm
ktére zamawiajacy ma w aktualnej umowie, i stosuje z posiadanym ogrzewaczem Mistral.
Odpowiedz 12

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw SIWZ

Pytanie 13

Zad 4 pozycja 2 Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie koca w rozmiarze 213cm x 91cm
ktére zamawiajacy ma w aktualnej umowie, i stosuje z posiadanym ogrzewaczem Mistral.
Odpowiedz 13

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw SIWZ

Pytanie 14

Pakiet nr 4, pozycja nr 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie koca o rozmiarze 195cm x 64cm z dotaczong
w zestawie, nie przytwierdzong ta$ma samoprzylepna?

Odpowiedz 14

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw SIWZ

Pytanie 15

Pakiet nr 4, pozycja nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na saoferowanie koca o rozmiarze 210cm X 120cm z
dolaczong w zestawie, nie przytwierdzona tasma samoprzylepna z jednym wlotem powietrza?
Odpowiedz 15

Zamawiajacy nie zmienia zapisow SIWZ

Pytanie 16
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Pakiet nr 4, pozycjanr 1, 2

Czy Zamawiajacy dopusci koce w pelni kompatybilne z ogrzewaczem Mistral o nie
potwierdzonej przez producenta kompatybilnosci?

Odpowiedz 16

Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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