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Znak sprawy ZP.PN.19.2022

WYJASNIENIE ZAPISOW SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132
ustawy z |1 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z pbzn. zm.) pod nazwa: Cykliczne dostawy materialow opatrunkowych. materialow jednorazowego
uzytku i srodkéw dezynfekcyjnych dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Swiebodzinie Sp. z 0. 0.

Zamawiajacy zgodnie z art. 135 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom tres¢ pytan wraz
z odpowiedziami:

Pytanie 1

Pakiet 13

Poz. 112

Prosimy o dopuszczenie kocow o nastgpujacych parametrach:

« zapewniaja rownomierny przepltyw powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

» wykonane z migkkiej tkaniny

« strona pacjenta - kolor bialy, zewnetrzna - zolty

« unikalny mikroporowaty material kocow od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie
powietrza

- mocny material dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

» odporne na ptyny

» brak zawartosci lateksu

» przezierne dla promieni RTG

« uniwersalny port weza dostosowany do wspolpracy z wiekszoscia popularnych ogrzewaczy
konwekeyjnych Mistral-Air, Equator. (system mocowania za pomoca na velcro/pasa)

Poz. |

Prosimy o dopuszczenie nastepujacych rodzajow kocow:

- na gorna czes¢ ciala (120 x 100 cm)

lub

Q e
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Poz. 2
Prosimy o dopuszczenie nastgpujacych rodzajow kocow:
- na cate cialo z dostepem brzusznym (192 x 180 cm)

Spotka zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Wysokosé kapitatu zakladowego — 18 000 000,00 zI.
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Lub
- na cale cialo dla pacjenta dorostego (195 x 100 cm)

Odpowiedz 1
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 2

Dot. Pakiet 15 i 16 - Czy Zamawiajacy wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane srodki
dezynfekcyjne posiadaly pozwolenie na obrét jako produkt biobojezy wydane przez Urzad Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojezych wazne min. do 2024r. oraz
potwierdzajace pelne spektrum bojcze (skutecznos¢ wobec baterii, grzybow, wirusow, spor)?
Odpowiedz 2

Zamawiajacy wymaga zgodnie z polskim prawem, aby zaoferowane $rodki dezynfekeyjne posiadaty
pozwolenie na obrot jako produkt biobojezy.

Pytanie 3

Dot. Pakiet 15 i 16 - Czy Zamawiajacy dla potwierdzenia aktywnos¢ wobec: B, V. F, S zgodnie z
obowiazujacg norma PN EN 17-272 dotyczaca dezynfekeji droga powietrzng, wymaga przedstawienia
badan zaoferowanego érodka z urzadzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiajacego? Wskazana
norma nakazuje traktowaé urzadzenie i stosowane $rodki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego
urzadzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badan nie potwierdza spetnienia normy i
nie daje gwarancji prawidlowo przeprowadzonego procesu dezynfekeji. Bez wykazania zgodnosci z
norma na zestaw nie jest takze mozliwe okreslenie dawki preparatu dla osiggnigcie wymaganego
spektrum dziafania, poniewaz technika dezynfekcji i wielkos¢ generowanej kropli jest rozna w
zaleznosci od zastosowanego urzadzenia co ma ogromny wplyw na skutecznos¢ dezynfekceji.
Odpowiedz 3

Zamawiajacy dla potwierdzenia aktywno$¢ wobec: B, V. F, S zgodnie z obowiazujacg normg PN EN
17-272 dotyczaca dezynfekeji droga powietrzna, wymaga aby zaoferowany $rodek posiadal badania z
urzadzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiajacego — dotyczy pakietu 13.

Pytanie 4

Dot. Pakiet 15 - Czy Zmawiajacy wymaga aby zaoferowany Srodek posiadal badania potwierdzajace
skutecznoéé wobec: B, V., F. S zgodnie z norma PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urzadzeniem
Nocospray w dawce max. 3ml/m37

Odpowiedz 4

Zmawiajacy wymaga aby zaoferowany $rodek posiadal badania potwierdzajace skutecznos¢ wobec:
B. V. F. S zgodnie z norma PN-EN 17-272.

Pytanie 5
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Dot. Pakiet 16 - Czy Zmawiajacy wymaga aby zaoferowany srodek posiadal badania potwierdzajace
skutecznoé¢ wobec: B, V, F, S zgodnie z norma PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urzadzeniem
Nocospray w dawce max. Sml/m3?

Odpowiedz 5

Zmawiajacy wymaga aby zaoferowany srodek posiadal badania potwierdzajace skutecznos¢ wobec:
B, V. F.S zgodnie z norma PN-EN 17-272-dotyczy pakiet 15

Pytanie 6

Dot. Pakiet 15 16 - Czy Zamawiajacy wymaga w celu potwierdzenia kompatybilnosci zaoferowanego
$rodka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urzadzenia Nocospray?

Odpowiedz 6

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca byt w posiadaniu oficjalnego dokumentu wystawionego przez
producenta urzadzenia Nocospray w celu koniecznosci potwierdzenia kompatybilnosci zaoferowanego
srodka.

Pytanie 6

Dot. Pakiet 15 - Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania $rodka opartego na 12% nadtlenku wodoru
oraz < 0.005% srebra?

Odpowiedz 6

Zamawiajacy wymaga zaoferowania srodka opartego na 12% nadtlenku wodoru oraz < 0,005% srebra

Pytanie 7

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 13 pozycja | — Czy Zamawiajacy dopusci koc na gorng czesc ciala o
wymiarach 202 cm x 80 cm? Kocyk kompatybilny z urzadzeniem Mistral-Air

Odpowiedz 7

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie przy zachowaniu pozostalych parametrow
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia.

Pytanie 8

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 13 pozycja 1 — Czy Zamawiajacy dopusci koc na gorna czes¢ ciata o
wymiarach 198 cm x 80 cm? Kocyk kompatybilny z urzadzeniem Mistral-Air.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie przy zachowaniu pozostalych parametrow
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 9

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 13 pozycja 1 — Czy Zamawiajacy dopusci koc bez wykonczenia tasmg
samoprzylepna? Kocyk zawiera w zestawie 2 luzne tasmy samoprzylepne, ktore Zamawiajacy moze
usytuowa¢ w miejscu odpowiednim dla siebie.

Odpowiedz 9

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 10

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 13 pozycja 2 — Czy Zamawiajacy dopusci koc na cale ciato z dostgpem
operacyjnym o wymiarach 210 cm x 120 em z | otworem na dmuchawe? Kocyk kompatybilny z
urzadzeniem Mistral-Air.

Odpowiedz 10

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 11

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 13 pozycja 2 — Czy Zamawiajacy dopusci koc na cale cialo
wielodostepowy (z 6 strefami dostgpu) o wymiarach 210 cm x 120 cm z 1 otworem na dmuchawe?
Kocyk kompatybilny z urzadzeniem Mistral-Air.
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Odpowiedz 11
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 12

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 13 pozycja 2 — Czy Zamawiajacy dopusci koc bez wykonczenia tasma
samoprzylepna? Kocyk zawiera w zestawie 2 luzne taSmy samoprzylepne, ktére Zamawiajacy moze
usytuowaé w miejscu odpowiednim dla siebie.

Odpowiedz 12

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 13

Pytanie 7 dotyczy pakietu 13 - Wnosimy o odstapienie od wymogu ztozenia wraz z ofertg
.o$wiadczenia producenta urzadzenia o kompatybilnosci oferowanych kocow ze wskazanym w
zalaczniku urzadzeniem”. Producent ogrzewacza Mistral-Air wydal informacje. przez ktora probuje
zablokowaé oferty konkurencyjne — niejednokrotnie korzystniejsze finansowo od nich samych —
mianowicie, ze do urzadzenia Mistral-Air nie mozna podiacza¢ kocow innych firm.

Zadanie przez Zamawiajacego oswiadczenia blokujacego zlozenie konkurencyjnej oferty jest
dzialaniem niezgodnym z ustawa PZP.

Zgodnie z Art. 99. ust 4. ustawy PZP z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - ..Przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywa¢ w sposob, ktory moglby utrudnia¢ uczeiwa konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie
znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodla lub szezegolnego procesu. ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow™.
Odpowiedz 13

Zamawiajacy nie wymaga zlozenia wraz z oferta .oswiadczenia producenta urzadzenia o
kompatybilnosci oferowanych kocow ze wskazanym w zataczniku urzadzeniem™. Natomiast wymaga,
aby koce byly kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego ogrzewaczem Mistral-Air.
Zaznaczy¢ nalezy, 7e o kompatybilnosci koca ze wskazanym urzadzeniem decyduje producent, ktory
jasno wskazuje w podreczniku uzytkownika urzadzenia, koce warunkujace jego bezpieczne
uzytkowanie (skan w zalaczeniu). Producent wskazuje, ze uzytkowanie niezgodne z podrecznikiem
uzytkownika moze doprowadzi¢ do urazu termicznego. Zamawiajacy nie moze wziac
odpowiedzialnosci za uzywanie kocy niedozwolonych przez producenta.

Pytanie 14

Pytanie 8 dotyczy pakietu 13 - Czy Zamawiajacy dopusci oswiadczenie producenta kocykow
grzewezych o kompatybilnosci z urzadzeniem grzewcezym Mistral?

Odpowiedz 14

Patrz odpowiedz 13.

Pytanie 1, 7-14 Magdalena Gasior-Strzelinska.. /7! /...l

Odpowiedzi udzielit: /‘j. VL~
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3 Opis

3.1 Oméwienie modutu ogrzewania Mistral-Air® (MA1200)

urzadzenie sluzy do ogrzewania za pomocg powietrza w obiegu wymuszonym. W jego

skiad wchodzi wentylator, grzalka, elektronika oraz filtr do doprowadzania przefiltrowanego |
podgrzanego powietrza do koca. Urzadzenie moze byt uzywane tylko 2 jednorazowymi kocami
Mistral-Air®, kiére nalezy usuwad po uzyciu.

1. Panel sterowania

2. Zacisk mocujacy

3. Opcje montazu
(akcesoria)

4. ‘Wiot przyrzadu

§. Kolek
ekwipotencjalny

6. Zlacze danych

7. Obejma przewodu

B. Fiitr (wiot
powietrza)

9. Waz

)

Do obstugi urzadzerva stuzy panel sterowania, znajdujacy sie z przodu gérnej czedci urzadzenia,
Tyina czes¢ urzadzenia wyposazona jest w uniwersainy zacisk montazowy, uszczeinione zlacze
danych, wiot urzadzenia oraz kolek ekwipotenjalny. Moina je rozbudowywad za pomoca zestawu

akcesoriow montazowych, jak pokazano na rysunku powyzej. Zob. Akcesonia | arl. jednorazowego
uZytku na str. 21, gdzie mozna znalezé réine opcie mocowania,

Zob. Dane techniczne na str. 42, aby znaleié wiece] informacii o danych technicznych
urzgdzenia.

3.2 Przeglad panelu sterowania

Panel sterowania znajduje sig 2 przodu gornej czescl urzadzenia. Mozna z niego korzystad,
naciskajge przyciski sensorowe. Urzadzenie jest fatwe w uzyciu. Wazystkie ustawienia s
widoczne na panelu sterowania. Zadana temperature ustawia sie za pomoca przyciskow wyboru
temperatury. W razie wykrycla stanu alarnmowego wigcza sie alarm diwigkowy oraz miga zofta
dioda LED.
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Noworodki | pacienci pediatryczni o niskiej masie ciafa majg tendencjg do szybszego
przegrzewania sie niz osoby doroste. Nieprawidiowe kontrolowanie temperatury
wngtrza ciala moze skutkowad nienaturalnym wzrosiem temperatury ciala skutkujacym
powaznym uszczerbkiem na zdrowid lub zgonem.

Ustawienie temperatury i kontynuacia uzycia ogrzewacza odbywa sig na zalecenie
lekarskie

Jesli femperatura pacjenta nie reaguje na zabieg lub nie osiaga zalecanego poziomu w
przewidzianym czasie, nalezy powiadomic lekarza.

Nagrzewanie systeméw transdermalnych (plasiry} moze zwigkszyc uwainianie leku, co
moze zaszkodzit pacientowi.

Nia nalezy uzywac urzadzenia z innymi materialami jednorazowymi niz koce Mistral-
Aif® do wymuszonego obiegu powietrza, Moze doprowadzi¢ to do urazu termicznego.
Nie nalezy dopuszezad do bezposradniego kontaktu materialu koca z promieniem
lasera lub elektrodami aktywnymi systemu elektrochirurgicznego, Moie dojsc do
gwaltownegoe spalenia sie materiaiu, powodujacego obrazenia u pacienta.

Nie nalezy skiadac kocow podczas uzytkowania. Moze to prowadzic do
niewystarczajgcego leczenia.

Nie blokowaé kanatéw koca np. instrumentamiftadmaizaciskami. Moze to prowadzic do
niewystarczajacego jeczenia.

Urzgdzenie jest wyposazone w fillr powietrza klasy HEPA H13 (EN1822-1:2008,
GRUPA H). Jednakza przy stosowaniu systemu ogrzewania naiezy wziat pod uwage
zanieczyszczenie powietrza, aby zminimalizowaé ryzyko zakazenia pacienta.

Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia cdiaczyc kabel zasilajgcy w celu
wyeliminowania ryzyka porazenia pradem.

Wylot weza nalezy czyscié po kazdym uzyciu, aby zmnieiszyé ryzyko infekeji

Przy wymianie przewodu grzewczego nie naiezy dofykac czujnikdw temperatury.

Jesl czujniki te zostang dotknigte w jakikolwiek sposob, moga zostaé uszkodzone

lub rozkalibrowane. Moze to spowodowad oparzenia u pacjenta, Po wymianie weza
nalezy zawsze wykonat protokdt testowy po serwisowaniu {zob Formularz testu po
serwisowaniu | konserwacji zapobiegawczej na sir, 48},

Nalezy uzywaé tylko kabla zasilajacego | czescl zamiennych okresionych dia tego
produktu przez The 37Company, posiadajacych certyfikat kraju, w kiorym sg uzywans
Ryzyko obrazen,

Nie wolng demontowad urzadzenia, chyba ze jest sie wykwalifikowanym technikiem
serwisowym. Ryzyko obrazen

Przed przeprowadzeniem konserwacii naprawczej (patiz Naprawa na str. 33)

odtaczyé kabei zasilajacy w celu wyeliminowania ryzyka porazenia pradem. Wewnatrz
urzadzenia znajduja sig czesci, kidre po jego podiaczeniu do zasilania znajduja sig pod
napiecien.

Koce Mistral-Air® nalezy stosowaé z migkkim niebieskim materiatem skierowanym

w strone skéry pacjenta. W przeciwnym razie leczenie bedzie nieskuteczne. Strona
niebieska zapewnia rozprowadzenie powietrza nad ciatem pacienta.

Podczas umieszczania urzadzenia na powierzehni nalezy upewnic sig, ze jest ona
pozioma, stabilna | czysta. Nie umieszczad urzadzenia na wykladzinie, poniewaz moze
ana zablokowat doplyw powietrza | zmniejszy¢ wydajnose.
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