LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Swiebodzinie Spdotka z o.o0.

e . ul. Zamkowa 1 REGON 000290630 tel: 684750601  http://www.loro.p!
i e Locha Wiersa 508 6.0: 66-200 Swiebodzin NIP 9271938119 - fax: 684750602,  mail: lco@loro.pl

Swiebodzin, 31.05.2019 1.

Znak sprawy ZP.PN.7.2019
WYJASNIENIE ZAPISOW ]
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

" Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Pytanie nr 1.

dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie czynnika sterylizujacego na 12 cykli
standardowych przeznaczonego do sterylizatora plazmowego HUMANMEDITEK HMTS
30E?

"~ OdpowiedZ nr 1

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na ztozenie wraz z oferta o§wiadczenia o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w sytuacji gdy dany oferent nie nalezy
do zadnej grupy kapitatowej? '
Odpowiedz 2

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zlozenie wraz z oferta o$wiadczenia o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci- do tej samej grupy kapitatowej, w sytuacji gdy dany oferent nie nalezy
do zadnej grupy kapitatowej.

Pytanie 3

- Czy Zamawiajgcy wymaga, aby dostawca materiatow do sterylizacji posiadat certyfikat
systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001:2015 dotyczaca materiatow sterylizacyjnych?
Zamawiajacy zyskuje pewnos¢, ze oferowane wyroby produkowane sg zgodnie z
obowiazujgcymi wymaganiami i normami.

Odpowiedz 3 '

Tak, Zamawiajgcy wymaga.

Pytanie 4

Dotyczy pakiet 1.1. Czy Zamawiajacy ma na mysli ampuikowy wskaznik biologiczny
zawierajacy okreSlong ilos¢ Geobacillus  stearothermophilus 1076 spor bakterii
zaszozepionych na krazku plastikowym i umieszczonych wewnagtrz termoplastycznej tubki, w
ktorej znajduje si¢ takze szklana kruszalna amputka wypeliona pozywka kulturowg koloru
fioletowego. Na zewnatrz testu umieszczono tatwo odklejang etykiete, na ktorej znaj duje si¢
wskaznik Typ 1.

Odpowiedz 4

Tak, Zamawiajacy ma na mysli amputkowy wskaznik biologiczny zawierajacy okreslong ilos¢
Geobacillus stearothermophilus 10°6 spor bakterii zaszczepionych na krazku plastikowym i
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umieszezonych wewnatrz termoplastycznej tubki, w ktorej znajduje si¢ takze szklana
kruszalna amputka wypetniona pozywka kulturowa koloru fioletowego. Na zewnatrz testu
umieszczono tatwo odklejang etykiete, na ktorej znajduje si¢ wskaznik Typ 1.

Pytanie 5

Dotyczy pakiet 1.1-1.2. Czy Zamawiajacy wymaga, aby wskazniki sterylizacji plazmowej
umieszczone na tescie chemicznym i biologicznym przebarwialy si¢ w identyczny sposob,
tzn. z koloru rézowego na kolor niebieski? Pozwoli to na latwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy
spos6b identyfikacji wynikow.

Odpowiedz 5 : -

Tak, Zamawiajacy wymaga, aby wskazniki sterylizacji plazmowej umieszczone na tescie
chemicznym i biologicznym przebarwiaty sic w identyczny sposob, tzn. z koloru r6zowego
na kolor niebieski.

Pytanie 6 _ '

. Dotyczy pakiet 1.2. Czy Zamawiajacy wymaga, aby test wykonany byl z materiatu typu
Tyveku, ktéry jest kompatybilny z plazmowa metoda sterylizacji?

Odpowiedz 6 :

Tak, Zamawiajacy wymaga, aby test wykonany byl z materiatu typu Tyveku, ktory jest
kompatybilny z plazmowa metoda sterylizacji.
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