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Znak sprawy ZP.TP.2.2021

WYJASNIENIE ZAPISOW
SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.
1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 z pézn. zm.) pod nazwa: Dostawa mobilnego aparatu rentgenowskiego z
ramieniem C dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w
Swiebodzinie Sp. z o.0.

Zamawiajacy zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom tres¢ pytan wraz
z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwiazanie rownowazne aparat ZIEHM SOLO z monitami
na wspoélnym wozku z ramieniem .,C™?

Aparat charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami techniczno-uzytkowymi:

Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz
Zakres dopuszczalnych wahan napigcia zasilajacego +/- 10%
Generator wysokiej wydajnosci oferujacy szeroki zakres 2,02kW
pradowy, moc generatora
Typ generatora, wysokiej czgstotliwosci 40kHz
Prad skopii ciaglej / impulsowej 10mA
Radiografia cyfrowa W oparciu 0 wzmacniacz obrazu
Prad radiografii analogowej i cyfrowe] 20mA
Uktad minimalizujacy dawke przy skopii 60%
Zakres napie¢ fluoroskopii i radiografii 40 -110kV
Automatyka doboru parametrow skopii AEC
Skopia pulsacyjna w zakresie 25 pulsow/s
Kontrola czasu trwania pulsu 10 -30ms
Program anatomiczne 6 programéw w tym dedykowany do
obrazowania w gastroenterologii
Pozycjoner laserowy Od strony wzmacniacza obrazu
Lampa Ze stacjonarng anodg
Totalna filtracja 3.9mmAl
Wymiary ogniska dla fluoroskopii, radiografii cyfrowej i
! ) 0,6mm
konwencjonalne;j
Pojemnos¢ cieplna anody 50kHU
Pojemnos¢ cieplna kotpaka 1140kHU
Szybkos¢ chtodzenia anody 51,24kHU/min
Kolimator typu IRIS Kolisty
spoika z0stala zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gérze, ' Wysokos¢ kapitatu zakladowego ~ 18 000 000,00 2,
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Kolimator szczelinowy z rotacja Zrenicowy

Ustawienie kolimatorow na zamrozonym obrazie bez uzycia
promieniowania

Waga wozka z ramieniem C

Glebokos¢ ramienia C

Odleglos¢ kolpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzen)
Odleglosc¢ SID

Zakres ruchu poziomego ramienia C

Zakres ruchu pionowego ramienia C

Zakres obrotu ramienia C wokol osi pionowe] (Wig-Wag)
Ruch pionowy

Catkowity zakres obrotu ramienia wokol osi poziomej
Zakres ruchu orbitalnego

Ramie C zbalansowane w kazdej pozycji

Urzadzenie zabezpieczajace przed najezdzaniem na lezace
przewody

Sterowanie kotami RTG z C

Pedat sterujacy fluoroskopia, praca koniecznie z mozliwoscia
wlaczania promieniowania i zapisu. Mozliwos¢
programowania funkcji przyciskow noznych.

Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do tatwego pozycjonowania
ramienia podczas zabiegu

Srednica nominalna

Ilo$¢ pol wzmacniacza obrazu, (ZOOM optyczny)
Rozdzielczos¢ kamery CCD

Rodzaj montowania monitorow

Monitory

Kat widzenia obrazu
Wyjscie TV OUT

Ilo$¢ obrazéw wyswietlana jednoczesnie na monitorze
Matryca obrazu podczas procesingu

Pojemnos¢ pamigci na dysku twardym

Archiwizacja poprzez port USB

Archiwizacja obrazow w formacie bezstratnym

Wirtualne kolimatory

347kg

68cm

76cm

97cm

22cm

42cm

20°

Zmotoryzowany

225"

135°

Wywazone rami¢ C

Deflektory na kotach
Wielofunkcyjna pojedyncza dzwignia
stuzaca jako hamulec oraz sterowanie
kotami.

Praca przycisku z mozliwoscia
wlaczania promieniowania i zapisu.
Mozliwos¢ programowania funkcji
przyciskow noznych..

Ring obejmujacy wzmacniacz

9” ( 23cm)
3 pola wzmacniacza obrazu, ZOOM 4x
1024x1024 pikseli, 12 bit

Monitory umieszczone na wozku z
ramieniem C z prezentacja obrazu
zywego i referencyjnego jednoczasowo
w pelnym formacie

19” kazdy. 2 monitory, 900cd/m2,
1000:1
178"
Do podlaczenia dodatkowego monitora
lub systemow nawigacii.
16 obrazéw
1024 x 1024 pikseli, 32bit
100 000 obrazoéw
Zapis obrazéw w formacie
umozliwiajacym odtworzenia zdje¢ na
dowolnym komputerze bez koniecznosci
posiadania dodatkowego
oprogramowania,
TIFF, DICOM ( przy aktywnej funkcji)
oraz JPG/BMP na nosnikach USB

Spotka zostala zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze,
Vil Wydzial Gospodarczy KRS pod nr 0000550170

Wysokosc kapitatu zakladowego — 18 000 000,00 .
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Pamig¢ ostatniego obrazu | autotransfer

Automatyka parametrow fluoroskopii
ZOOM

Cyfrowe odwracanie obrazu

Obraz lustrzany

Obrot obrazu plynny

Uklad pomiaru dawki

Sterowanie funkcjami urzadzenia

DICOM 3.0

Odpowiedz nr 1

Funkcja .,Last Image Hold” (LIH) I
autotransfer obrazu z mozliwoscia
sterowania tymi funkcjami

AEC

x4

Gora/dét, lewo /prawo na monitorze
Mirror

Cyfrowy, pltynny bez ograniczen kata i
kierunku obrotu i wyzwalania
dodatkowych dawek promieniowania
Z wyswietlaczem cyfrowym i
archiwizacja dawki na zdjeciu na
monitorze, w pamigci aparatu oraz na
zdjeciu drukowanym.

1 monitor kolorowe realizujace
podglad zywego obrazu dla technika z
funkcjg dotykowego sterowania
blendami, funkcjami generatora,
obrotem obrazu, regulacja
WINDOWING, i formatem kamery
oraz z opcja sterowania parametrami
generatora. Umieszczony co najmniej
na wozku ramienia C

DICOM 3.0 Storage, Storage
Commitment, Worklist, MPP, Query-
oraz automatyczne dogrywanie
przegladarki DICOM do zdjeé¢
archiwizowanych poprzez USB

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aparat z wyposazeniem dodatkowym opisanym w zatgczniku nr 4 do SWZ

w pkt. VII. Wyposazenie dodatkowe.

Pytanie 2
dotyczy Projektu umowy

Zwracamy sie z prosba o uwzglednienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (W

wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjasniamy. iz serwis Wykonawcy pracuje od poniedziatku do pigtku (z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w okreslonych godzinach, dlatego tez prosimy o

zaakceptowanie powyzszej propozycji.
Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie zmienia zapisoOw projektu Umowy.

Pytanie 3
Dotyczy ust. 5 § 6 projektu Umowy

Czy Zamawiajgcy uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystapienie do naprawy?

Odpowiedz 3

spolka zostata zarejestrowana w 5adzie Rejonowym w Zielonej Gorze,
VI Wydzial Gospodarczy KRS pod nr 0000530170
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Zamawiajgcy nie zmienia zapisow ust. 5 § 6 projektu Umowy.

Pytanie 4

Dotyczy ust. 6 § 6 projektu Umowy

W nawigzaniu do w/w zapisow, zwracamy si¢ z prosba o odstapienie od wymogu dostarczenia
urzadzenia zastepczego na czas przedluzajacej si¢ naprawy (ponad terminy okreslone przez
Zamawiajacego).

Wyjasniamy, ze przedmiotem zamdwienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku
nie ma mozliwosci dostarczenia aparatu zastepezego, w tak krotkim czasie, gdyz wymaga to
przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastepczego aparatu.
Ponadto z dostarczeniem aparatu zastgpczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wigze sie szereg
czynnosci zwigzanych z tym procesem. Najpierw nalezy zdemontowaé uszkodzony aparat,
przygotowac ponownie pomieszczenie pod instalacje zastgpezego sprzetu, zainstalowaé go,
przeprowadzi¢ Kkalibracj¢, ale najwazniejsze uruchomi¢ aparat. Natomiast uruchomienie
zastgpczego aparatu RTG z ramieniem. jest mozliwe po wczesniejszym uzyskaniu przez
Zamawiajgcego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastepczego
aparatu, co wigzg si¢ z dlugim okresem oczekiwania, ktéry moze wynies¢ nawet do miesiaca,
a w tym czasie mozna juz naprawi¢ uszkodzony system.

W zwigzku z powyzszym. bardzo prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby, poprzez
odstagpienie od wymogu dostarczenia urzadzenia zastgpczego.

Odpowiedz 4

Zamawiajacy nie zmienia zapisoOw ust. 6 § 6 projektu Umowy.

Pytanie 5
Dotyczy ust. 7 § 6 projektu Umowy
W nawigzaniu do w/w punktu, zwracamy si¢ o niewielka modyfikacje wg ponizszego zapisu:

.W przypadku zgloszenia w okresie trwania gwarancji 5 istotnych wad (awarii/usterek)tej
samej czesci Sprzetu medycznego, ktore nie powstaly z winy Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na swoj koszt i ryzyko do siedziby Zamawiajgcego nowego
Sprzetu medycznego, wolnego od jakichkolwiek wad™

Wyjasniamy, ze w przypadku aparatu RTG z ramieniem C tak drobne naprawy. jak naprawy
elementow, moga dotyczy¢ tak drobnych napraw, jak przycisk na pulpicie sterujacym, czy
naprawa kabla i w takich przypadkach, jesli czterokrotna naprawa niezaleznie od rodzaju
naprawy mialaby obligowa¢ do wymiany calego urzadzenia na nowe, to jest to catkowicie
niezasadne, gdyz naraza Wykonawce na ogromne straty finansowe, bo wartos¢ takiej naprawy
nie wynosi nawet 1% wartosci aparatu, a zmusza Wykonawce do zakupu nowego aparatu.
Ponadto wyjasniamy, ze producent urzadzen, gwarantuje wymiang¢ uszkodzonego podzespotu
na nowy, juz po jednokrotnym uszkodzeniu, a wigc uszkodzony podzespét wymieniany jest
bezposrednio na nowy. Dlatego, w przypadku tak drobnego uszkodzenia, nie ma podstaw do
wymiany calego aparatu na nowy, tym bardziej, ze wplynie to na podwyzszenie ceny oferty,
a Zamawiajgcemu, ktory dysponuje srodkami publicznymi zalezy za zakupie sprzetu po
atrakcyjnej cenie.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o przychylenie si¢ do naszej prosby poprzez wyrazenie
zgody na powyzsza zmiang.

Odpowiedz 5

Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie powyzszego zapisu, dotyczy ust. 7 § 6 projektu
Umowy tj.

Spotka zostala zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Zielonej Gdrze, Wysokosé kapitatu zakladowego ~ 18 000 000,00 zi.
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»W przypadku zgloszenia w okresie trwania gwarancji 5 istotnych wad (awarii/usterek)tej
samej czgsci Sprzetu medycznego, ktore nie powstaly z winy Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na swéj koszt i ryzyko do siedziby Zamawiajacego nowego
Sprzetu medycznego, wolnego od jakichkolwiek wad”

Pytanie 6

W nawigzaniu do ust.1.b) § 10 projektu Umowy, zwracamy sie z prosba o obnizenie kar
umownych do wysokosci 0.5% wartosci brutto za kazdy dzien opoznienia w dostawie.
Wyjasniamy, ze w umowach na dostawy sprzetu medycznego, w przypadkach j.w.
powszechnie przyjmowane sg kary od 0,1% do max 0,5% wartosci brutto przedmiotu UMoOwy.
Odpowiedz 6

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow ust.1.b) § 10 projektu Umowy

Pytanie 7

W nawigzaniu do ust.1.c) § 10 projektu Umowy, zwracamy sie z prosba o obnizenie kar
umownych do wysokosci 0,5% wartosci brutto za kazdy dzief opoznienia w usunieciu wady.
Wyjasniamy, ze w umowach na dostawy sprzetu medycznego, w przypadkach j.w.
powszechnie przyjmowane sg kary od 0,1% do max 0,5% wartosci brutto przedmiotu umowy.
Odpowiedz 7

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow ust.1.c) § 10 projektu Umowy

Pytanie 8

Dotyczy ust.1.d) § 10 projektu Umowy

Zwracamy si¢ z prosba o usunigcie tego ustgpu umowy (dotyczy dostarczenia sprzetu
zastepczego)

Odpowiedz 8

Zamawiajacy nie zmienia zapisow ust.1.d) § 10 projektu Umowy

Pytanie 9

Ng(aj ac na uwadze tzw. rowne traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie intereséw takze
Wykonawcey, prosimy o okreslenie kary, dla Zamawiajgcego, w wysokosci, jak dla
Wykonawcy, za odstapienie od umowy przez Strony, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego.

Odpowiedz 9

Zamawiajacy nie zmienia zapisow projektu Umowy.

Pytanie 10

Zwracamy si¢ z prosba, aby kary naliczane byly w dniach roboczych od pn-pt. z
wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiajacy w tresci SIWZ okreslit spos6b naliczania
kar umownych nie precyzujac sytuacji, w ktorych kary umowne nie powinny byé naliczane, z
uwagi na niezawinione przez Wykonawce sytuacje (brak mozliwosci reakcji w sobote).
Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, ze kary umowne beda dotyczyly dni roboczych od pn-
pt. (z wylgczeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedz 10

Zamawiajacy nie zmienia zapisow projektu Umowy.

Pytanie 11
Prosimy o wydluzenie terminu na uwzglednienie reklamacji z 7 do 14 dni od daty jej
zgloszenia tj zgodnie z obowiazujacymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Spotka zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Garze, Wysokosc kapitatu zakladowego — 18 000 000,00 zt.
Vil Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000590170
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Jednoczesnie informujemy, ze przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i
nie jest mozliwa jego wymiana w tak krotkim czasie.

Odpowiedz 11

Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw projektu Umowy.

Pytanie 12

Pkt. II generator poz. 3 Moc generatora

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej jakosci RTG z Ramieniem C o mocy generatora powyzej
3,5 kW — 0 mocy 5.3 kW. Zapis obecnie wymagany ogranicza mozliwos¢ zlozenia oferty
konkurencyjnej. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie takiego
przedzialu mozliwosci zaoferowania mocy generatora?

Odpowiedz 12

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 13

Pkt. IV Wozek z ramieniem C poz. 8 Calkowity zakres obrotu ramienia wokét osi poziome;j.
Czy zamawiajgcy dopusci do przetargu aparat z ruchem = 190° zakres taki pozwala obrocié
rami¢ o wiecej niz 360 stopni.

Odpowiedz 13

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 14

Poz. 14 Pojedyncza dZwignia stuzaca do sterowania kotami aparatu, hamowanie przyciskiem
noznym z obu stron aparatu, aretaz kot wzgledem osi stotu z mozliwoscia zahamowania.
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie rownowazne?

Odpowiedz 14

Zamawiajacy nie zmienia zapisow w zalaczniku nr 4 do SWZ pkt. IV poz. 14. poniewaz
Wykonawca nie okreslit jakie proponuje rozwiazanie réwnowazne.

Pytanie 15

Poz. 20 Szerokos$¢ wozka ramienia C

Czy Zamawiajacy dopusci szeroko$é wozka 80 cm? 1 cm jest bardzo mala nic nie znaczaca
rdznicy.

Odpowiedz 15

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 16

Pkt. VI Monitor, tor wizyjny poz. 1 Monitor umieszczony na wspolnym wozku z ramieniem
C z prezentacja jednoczasowg obrazu zywego i referencyjnego w pelnej wielkosci, w pelnym
formacie (nie miniatury) obraz zywy i referencyjny

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej jakosci RTG z Ramieniem C z osobnym woézkiem
polaczonym z Ramieniem C z monitorem 34" z podzialem obrazu?

Odpowiedz 16

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 17

Poz. 4 Mozliwo$¢ ustawienia monitora ze wszystkich czterech stron systemu. Monitor
zamontowany na przegubowym ramieniu.

Czy zamawiajacy oczekuje widoku monitora z 4 stron czy ekranu z obrazem z 4 stron?

Spotka zostata zarejestrowana w 53dzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Wysokosc kapitatu zaktadowego — 18 000 000,00 zt.
Vil Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000590170
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Odpowiedz 17
Zamawiajacy oczekuje mozliwosci ustawienia monitora z 4 stron ramienia C, monitor
zintegrowany z aparatem zamontowanym na ramieniu przegubowym.

Pytanie 18

Poz. 12 Matryca obrazu zapamietanego, skala szarosci w procesingu.

Czy zamawiajgcy zrezygnuje z zapisu 32 bity, gdyz 32 bity uzyskuje si¢ w postprocesingu
poprzez obrobke cyfrowa, gdzie obraz rzeczywisty i tak nie osiggnie tej skali szarosci.
Odpowiedz 18

Zamawiajgcy zrezygnuje z zapisu 32 bity w pkt. VI poz. 12 zatacznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 19

Poz. 27 Aparat spelnia swoje funkcje zaréwno w wersji kompaktowej, jak i w opcji z
dodatkowym wozkiem.

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z tego wymogu i wyrazu zgode na dostawe Aparatu RTG C z
osobnym woézkiem potaczonym z Ramieniem C z monitorem 34° z podziatem obrazu?
Odpowiedz 19

Zamawiajacy nie rezygnuje z wymogu okreslonego w pkt. VI poz. 27 zatacznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 20

Pkt. VII Wyposazenie dodatkowe Poz. 2 Dodatkowy wozek z monitorem

Czy Zamawiajgcy oprécz wymogu postawionego w p-kcie VI ppkt 1 wymaga rowniez
dodatkowego wozka z monitorem, czy ten wozek ma zostaé polaczony z Ramieniem C?
Odpowiedz 20

Tak, Zamawiajacy oprécz wymogu postawionego w p-kcie VI ppkt 1 wymaga réwniez
dodatkowego monitora na odrgbnym wézku zgodnie z pkt. VII poz. 2 zalacznik nr 4 do SWZ.

Odpowiedzi udzielil:

Pytanie 1,12-20 Pawel Kaczorowski (-ELL o d‘gc,o ’Q{

Sporzadzil:
Joanna Piotrowska

Zatwierdzit:
PRCZES DU
LUBUSKIEG
ORTOPEDH Sp. Z 0.0.
Elzbi k

Spolka zostala zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gdrze, Wysokosc kapitatu zakfadowego — 18 000 000,00 zi.
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