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Swiebodzin, 14.05.2020 r.
Znak sprawy ZP.PN.4.2020
WYJASNIENIE ZAPISOW
SPECYFIKACJI ISTQTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa myjni dezynfektora, myjni do kaczek i
basenow oraz ogrzewacza pacjenta dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha
Wierusza Sp. z 0.0.

Pytanie 1

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zatacznika nr 5 do SIWZ, pkt. 9 tabeli

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego poziomu wytwarzanego hatasu do 54 dB - co jest
zgodne z wymogami normy PN EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-3.

Myjnie dezynfektory znajduja sie w brudownikach, tj. pomieszczeniach odizolowanych od
pacjentéw i personelu. Dzialanie urzadzenia w zaden sposob nie zakloca pracy oddzialow
szpitalnych, a réznica 4 dB nie jest w praktyce zauwazalna i ucigzliwa. Powyzsze zmiany nie
wplywaja w zaden sposob na funkcjonalnosé, biobojczosé, bezpieczenstwo oraz ergonomi¢
pracy myjni dezynfektora.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 2

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zatacznika nr 5 do SIWZ, pkt. 10 tabeli

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z systemem natryskowym komory wyposazonym w 11
dysz ci$nieniowych (w tym 7 obrotowych) bez zastosowania ramion natryskowych.
Rozwiazanie to gwarantuje taka sama - doskonalg skutecznos¢ mycia i dezynfekcji, zgodnie
z wymogami normy PN EN ISO 15883.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 3

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zalgcznika nr 5 do SIWZ, pkt. 15 tabeli

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w bezobstugowg uszczelke wykonang z
trwalego tworzywa sztucznego — silikonu, ktéra nie wymaga przegladow i konserwacji.

Jest to rozwiazanie réwnowazne do zapisow SIWZ. zapewniajace peina wodoszczelnosé
oraz paroszczelno$é, zgodne z wymogami normy PN EN ISO 15883-3.

Nalezy takze zaznaczy¢, ze nie istnieje zaden material catkowicie odporny na uszkodzenia
mechaniczne. W sytuacji wystapienia uszkodzen mechanicznych w opisanym w SIWZ
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uszczelnieniu labiryntowym, naprawa lub wymiana wiaze si¢ z nieporownywanie wigkszymi
kosztami, niz przy uszczelnieniu z gumy/silikonu.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 4

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zalgcznika nr 5 do SIWZ, pkt. 34 tabeli i pkt. 21 tabeli

W opisach wyswietlacza jaki ma by¢ zastosowany w myjni do kaczek i basenéw znajduje sig
sprzecznos$¢, prosimy o dokonanie modyfikacji.

W punkcie 21 tabeli opisu myjni dezynfektora do kaczek Zamawiajgcy wymaga kolorowego
wyswietlacza graficzno-tekstowego. Z uwagi na fakt, iz ten typ wysSwietlacza jest
wielolinijkowy tj. umozliwia wyswietlanie informacji w kilku rzedach, wnosimy o
wykreslenie punktu 34, lub zastgpienie wyrazenia .dwulinijkowy wyswietlacz”
sformutowaniem ,,wielolinijkowy wys$wietlacz”.

Odpowiedz 4

Zamawiajacy w pkt 34, zastepuje wyrazenie ,.dwulinijkowy wyswietlacz™ sformutowaniem
.~ wielolinijkowy wyswietlacz”.

Pytanie 5

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zatgcznika nr 5 do SIWZ, pkt. 39 tabeli

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w wbudowana wytwornicg pary 0 mocy
3,2 kW wyposazong w elektroniczny czujnik poziomu wody, ktory jest podiaczony do
ukladu sterowania.

Rozwiazanie to gwarantuje taka sama skutecznos¢ myecia i dezynfekeji, zgodnie z
wymogami normy PN EN ISO 15883-3. Przy czym w mniejszym stopniu obcigza sie¢
elektryczna i powoduje nizsze zuzycie pradu.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 6

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zatacznika nr 5 do SIWZ, pkt. 40-42 tabeli

W opisach ilosci pomp dozujacych w jakie ma zosta¢c wyposazona myjnia do kaczek 1
basenéw znajduje si¢ sprzeczno$é, prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji.

W pkt. 40 Zamawiajacy wymaga zastosowania jednej pompy dozujacej ptynny srodek
myjaco-odkamieniajacy, w pkt. 41-42 Zamawiajacy wymaga zastosowania dwoch
oddzielnych pomp dla srodka odkamieniajgcego i (myjacego) detergentu.

Z uwagi na fakt, ze w myjniach do kaczek i basenow mozliwe jest zamontowanie jednej lub
dwoéch pomp, prosimy o uszczegdlowienie wymagan i dokonanie modyfikacji opisu
przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy wykresla pkt 40 ze Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, zatacznik
nr 5 do SIWZ.
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Pytanie 7

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zatacznika nr 5 do SIWZ, pkt. 44 tabeli

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urzadzenia o wydajnosci pompy myjacej 350
litrow/min.

Proponowana warto$¢ nieznacznie odbiega od zapisow SIWZ i gwarantuje taka sama jakosc
mycia i dezynfekcji zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 15883-3.

Odpowiedz 7

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 8

Zadanie nr 2 — Myjnia do kaczek i basenow 1 szt.

dotyczy zalgcznika nr 5 do SIWZ, pkt. 50 tabeli

W odniesieniu do pytania o wymagang ilos¢ pomp dozujacych, prosimy o uszczegdlowienie
,.pakietu startowego” w zakresie rodzaju wymaganych ptynow.

Odpowiedz 8

Dostarczony pakiet startowy ma by¢ kompatybilny z zaoferowanym urzadzeniem.

Pytanie 9

Zadanie nr 3 — Myjnia dezynfektor przelotowa - 1 szt.

dotyczy zalgcznika nr 5 do SIWZ - pakiet nr 3

Whnosimy o dopuszczenie urzadzenia o parametrach rownowaznych, spelniajgcego funkcje
mycia i dezynfekcji narzgdzi  chirurgicznych,  sprzgtu anestezjologicznego,
mikrochirurgicznego, konteneréw. zgodnie z normg PN EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO
15883-2.

Zamieszezony w SIWZ opis parametrow technicznych myjni dezynfektora bezsprzecznie
wskazuje na jednego producenta okreslonego typu myjni. Cz¢$¢ wymaganych wartosci 1
zapisdbw jest nieistotna z punktu widzenia eksploatacyjnego i epidemiologicznego.
Jednoczesnie pragniemy przypomnie¢, iz producenci myjni dezynfektorow w rézny sposob
realizuja te same funkcje uzytkowe, posiadajac indywidualne koncepcje konstrukcyjne.
Proponowana przez nas myjnia dezynfektor produkowana jest w Unii Europejskiej,
wyrdznia si¢ wysoka jakoscig wykonania, oraz bezpieczenstwem i ergonomia uzytkowania.
Urzadzenie posiada rozwigzania rownowazne, a w wielu aspektach przewyzszajace
parametry zapisane w SIWZ.

Majac na uwadze powyzsze, prosimy o dopuszczenie myjni dezynfektora do narzedzi o
parametrach opisanych ponizej:

Lp. Wyszczegdlnienie parametru technicznego

1. Urzadzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, przelotowe, 0 zasilaniu elektrycznym 400 V, moc pobierana do 13,6 kW.

2. Ogrzewana elektrycznie.

3. Zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE oraz normg EN 1SO 15883-1 oraz EN ISO 15883-2.

4, Pojemnos$¢ komory myjacej 260 litrow.

B. Komora wykonana ze stali AISI 316L o grubosci 1,2 mm

6. Drzwi uchylne tworzace po otwarciu wygodny stolik do zatadunku i roztadunku komory. Wysokos$¢ zatadunku 845 mm.
Wymiary urzadzenia

4 - szeroko$¢ 650 mm,

’ - wysokosc 2200 mm,
- gtebokos¢ 700 mm.
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Wymiary komory
8 - szerokos¢ 560 mm,
’ - wysokos¢ 800 mm,
- gtebokos¢ 585 mm.
9, Czujnik zapchania systemu filtrujgcego komory.
10. | Czujnik zapchania filtra powietrza suszenia.
11. | Waga urzadzenia 280 kg
12. | Myjnia posiadajaca mozliwo$¢ umieszczenia w niej 4 pojemnikéw na detergenty o pojemnosci 5L kazdy
13. | Pojemnos¢ komory 12 tac narzedziowych DIN o wymiarach 480 x 250 x 50 mm
14. | Trzy przytacza wody wyposazone w przeptywomierze: woda zimna, ciepta i zdemineralizowana.
Myjnia wyposazona w bojlery do wstepnego podgrzewania wody w postaci dwdch zbiornikéw umieszczonych nad
15. komora_mycia, zamontowanych w obrebie obudowy urzadzenia. Zbiornik do wody cieptej oraz demineralizowanej
wyposazone w niezalezne systemy ich obstugi w postaci wiasnych grzatek elektrycznych, termostatdw, czujnikéw
temperatury oraz czujnikéw poziomu wody. Moc elementow grzejnych kazdego z bojlerow 4,5 kW.
Myjnia wyposazona w wydajny kondensator oparéw zapobiegajacy zawilgoceniu instalacji wentylacyjnej szpitala.
16. | Kondensator wyposazony w system odzysku ciepta (ciecz — gaz) wykorzystywany do pogrzania wody demineralizowanej
trafiajacej do bojlera w celu ograniczenia zuzycia energii elektrycznej.
17. | Czas procesu szybkiego 40 min.
18. | Mozliwos¢ sterowania procesem dezynfekcji poprzez AQ oraz czas ekspozycji.
19. | Urzadzenie wyproszone w port RS232 stuzacy do podtaczenia myjni do centralnego systemu zarzadzania
Wbudowane dwa porty USB. Z czego jeden umozliwiajacy bezposrednie skopiowanie archiwéw myjni na zewnetrzny
20. | noénik pamieci typu ,pen-drive”. Natomiast drugi umozliwiajacy podtaczenie do komputera w celu zmian parametrow
pracy urzadzenia.
21. | Drzwi uchylne przeszkione w 100 % wykonane na ramie ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia czolowa myjni wykonana w sposob higieniczny tatwy do utrzymania w czystosci i mozliwy do dezynfekcji
22. | (brak wystajacych érub, klawiatur, wystajacych elementow elektrycznych jak wylacznik bezpieczenstwa i pozostatych
poza uchwytem drzwi, ktérych mycie jest utrudnione).
23 40 programéw (myjace i dezynfekujace).
* | Wybér trzech programéw poprzez trzy dedykowane przyciski na panelu czotowym.
24. | W programach myjacych cykle dezynfekcji termicznej z temperatura do 95°C.
25. | Kontrola temperatury za pomoca dwdch czujnikow PT 1000 umieszczonych w gornej czesci komory.
26. | Alarmy i opisy wyéwietlane na wy$wietlaczu, optyczne i akustyczne w jezyku polskim.
27 Plaski kolorowy wys$wietlacz graficzny o przekatnej 3,4 cala wspotpracujacy z panelem sterujgcym myjni wyposazonym
" | w przyciski dotykowe.
28. | Mozliwos¢ obstugi wyzej opisanych przyciskéw w rekawiczkach.
29, | Sterowanie mikroprocesorowe.
Rozbudowane oprogramowanie komputerowe do zarzadzania myjnia, dajace:
- mozliwos¢ wyboru sposobu dezynfekcji AO lub czas
30, |” mozliwos¢ zmiany maksymalnego czasu napetniania woda zimna, ciepta i demineralizowang
* | - mozliwoé¢ ustawienia twardosci wody w stopniach francuskich
- mozliwoé¢ kalibracji czujnikow temperatury komory oraz czujnika temperatury powietrza
- mozliwo’¢ okredlenia ilosci dozowanych $rodkéw w m
Myjnia wyposazona w oprogramowanie komputerowe archiwujace pozwalajace odczytac archiwum przeprowadzonych
cykli zawierajgce na ich temat informacji o:
- numerze wybranego programu
- dacie startu programu
- czasie startu programu
31. |- zadanym wspotczynniku AO
- osiagnietym wspétczynniku AO
- maksymalnej temperaturze podczas danego cyklu
- czasie przeprowadzonego cyklu
- iloéci wykonanych faz
- informacje o ewentualnych btedach
32. | Procesy mycia i dezynfekgji realizowane automatycznie, tacznie z opcjg suszenia wsadu.
33 Mozliwos¢ wylaczenia i wigczenia fazy suszenia dla kazdego programu za pomocg dedykowanego przycisku dotykowego
- | zlokalizowanego na panelu czotowym, bez koniecznosci wchodzenia w ustawienia programu.
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34 Wyswietlanie informacji o ewentualnych zaktéceniach w jezyku polskim wraz z szczegétowym opisem na wyswietlaczach
" | - opis zawiera powdd wystapienia btedu oraz proponowane czynnosci celem jego usuniecia.

Na wyswietlaczu informacje tekstowe oraz graficzne o biezacym stanie urzadzenia (faza, program, wartos¢
35. | wspolczynnika AO, temperatura, wizualizacja aktualnie wykonywanej czynnosci, wskaznik postepu cyklu, czas do konca
cyklu i pozostate).

Dwa ramiona spryskujgco-myjace (na gorze i na dole komory). Dodatkowe ramiona na kazdym poziomie wozka
36. s gl ; :
zapewniajace natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu.

37. |Jedna wodna pompa cyrkulacyjna, wydajno$¢ pompy 626 [l/min]

38. | Zuzycie wody na jedna faze mycia 24[l].

39. | Chtodzony spust wody dla ochrony instalacji kanalizacyjnej budynku przed wysokg temperatura.

40. | Wlot wody do komory w jej dolnej czesci.

41 Wydajnos¢ systemu suszenia 150 m3/h. Powietrze rozprowadzane w komorze myjacej przez ramiona myjace. Mozliwosc
" | nastawiania temperatury (w zakresie 60°C do 130°C) oraz czasu suszenia, odrebnie dla kazdego procesu.

42. | Urzadzenie wyposazone w filtr powietrza HEPA H14 oraz filtr wstepny.

43. | Poziom wytwarzanego hatasu 56 dB.

44 Mozliwos¢ wyposazenia urzadzenia we wbudowany zmigkczacz wody wyposazony w zbiornik soli umieszczony w dnie
" | komory.

45. | Odwietlenie komory w technologii LED — moc 3W

46 4 pompy perystaltyczne z czujnikiem kontroli poziomu oraz przeptywomierzami z mozliwoscig nastawy ilosci dozowania
" | dla kazdego programu oddzielnie oraz nastawy temperatury dozowania dla kazdego srodka osobno.

47. | Zewnetrzne panele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

48. |Wbudowana drukarka termiczna istotnych parametrow procesu po stronie wytadowczej.

49 Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca stosowania specjalnych elementéw montazowych lub konstrukcyjnych typu
* | wanna cokotowa, fundament, obnizenie w posadzce.

50. | Koncowe ptukanie woda zdemineralizowang.

Komplet wyposazenia dla 1 sztuki myjni dezynfektora:

Woézek zatadowczy do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych o pojemnosci 12 tac narzedziowych DIN
(480x250%50) ustawionych na szesciu poziomach z ramionami myjacymi zapewniajacymi natrysk kazdej mytej tacy
51. od gory oraz dotu, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo. Ramiona wyposazone w
demontowalne koncowki.

-1 st

Wozek zatadowczy trzypoziomowy do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych ukiadanych na tacach
narzedziowych, o pojemnoéci 6 tac narzedziowych DIN 1/1. Mozliwo5¢ demontowania dwoch pozioméw wdzka co
znacznie zwieksza jego mozliwosci gabarytowe.

52. Wysoko$¢ pomiedzy potka a ramieniem myjacym 170mm

Natrysk kazdego poziomu z dotu i z gdry za pomoca obrotowych ramion natryskowych.

Ramiona wyposazone w demontowalne koricowki.

Wykonanie ze stali nierdzewnej 304 wedtug AISI — 1szt.

Wozek transporotowy dedykowany do oferowanej myjni wyposazony w system ociekowy w postaci demontowalnego

23 zbiornika na wode — 2 szt.

54 Wyposazenie we wszystkie akcesoria i elementy niezbedne do pracy bez koniecznosci dodatkowych zakupéw w celu
: uzytkowania i petnego wykorzystywania wszystkich w/w funkgji (w tym pakiet materiatow zuzywalnych)

Odpowiedz 9

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ani Opisie
Przedmiotu Zaméwienia nie uzywa nazw wiasnych ani zadnych parametrow jednoznacznie
wskazujacych na konkretne rozwigzanie. Zamawiajacy opisujac przedmiot zamoéwienia
uwzglednil parametry wynikajace z faktycznych potrzeb placowki, personelu oraz
wlasciwosci uzytkowych urzadzenia.
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Pytanie 10
Zadanie 1

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie w punkcie 2 urzadzenia z podstawa jezdng na 4
kotach, wszystkie z blokada, i specjalng przestrzenia na koce.

Odpowiedz 10

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 11

Zadanie 1

Prosimy zamawiajgcego w punkcie 3 o dopuszczenie urzadzenia z uchwytem do
prowadzenia urzadzenia zamontowanego na podstawie jezdne;.

Odpowiedz 11

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 12

Zadanie 1

Prosimy zamawiajacego w punkcie 4 o dopuszczenie urzadzenia o wymiary urzagdzenia: 33 x
36 x 33 cm.

Odpowiedz 12

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 13

Zadanie 1

Prosimy zamawiajgcego w punkcie 4 o dopuszczenie urzgdzenia o wymiary urzadzenia: 36,2
x 26,7 x 28 cm

Odpowiedz 13

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 14

Zadanie 1

Prosimy zamawiajgcego w punkcie 5 o dopuszczenie urzadzenia ze stabilnie zamocowanym
przewodem grzewczym bez mozliwosci jego przypadkowego odigczenia.

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 15

Zadanie 1

Prosimy zamawiajagcego w punkcie 6 o dopuszczenie urzadzenia z filtrem wysokiej
efektywnosci MERV14 przeznaczonym do stosowania w urzadzeniach na bloku
operacyjnych.

Odpowiedz 15

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 16
Zadanie 1

Spétka zostata zarejestrowana w 53dzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego — 18 000 000,00 z1.
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Prosimy zamawiajgcego w punkcie 9 o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w licznik
przepracowanych godzin wskazujacy na koniecznos¢ dokonania przegladu urzadzenia
zgodnie z instrukcja obstugi po 500 godzinach pracy lub raz w roku.

Odpowiedz 16

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 17

Zadaniel

Prosimy zamawiajacego w punkcie 10 o dopuszczenie urzadzenia z poziomem hatasu max
50 dB.

Odpowiedz 17

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

Pytanie 18

Zadanie 1

Prosimy zamawiajgcego w punkcie 11 o dopuszczenie urzadzenia umozliwiajgcego praceg z
kocami Mistral Air.

Odpowiedz 18

Zamawiajacy nie zmienia zapisow SWIZ. Zamawiajacy wymaga urzadzenia
kompatybilnego z kocami, ktoére sg w jego posiadaniu, tj. urzadzenia umozliwiajgcego prace
z kocami Mistral Air.

Pytanie 19

Zapisy SIWZ

Czy w zwigzku z sytuacja pandemii Zamawiajacy dopusci skladanie ofert w formie
elektronicznej z podpisem elektronicznym?

Odpowiedz 19

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow SIWZ.

Pytanie 20

Zadanie 1, Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie podstawy jezdnej z koszykiem na koce, na 5 kotkach, w tym dwa z
blokada.

Odpowiedz 20

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 21

Zadanie 1, Pkt. 3

Prosimy o odstgpienie od regulacji wysokosci uchwytu
Odpowiedz 21

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 22

Zadanie 1, Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o wymiarach: 248 x 280 x 342 mm (gt. /szer./wys.)
Odpowiedz 22
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Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 23

Zadanie 1, Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie gigtkiego, latwego do przemycia i dezynfekcji przewodu
grzewczego, taczacego urzadzenie z kocem mocowanego do urzadzenia za pomocg nakretki,
co uniemozliwia przypadkowe rozlgczenie.

Prosimy o dopuszczenie dwoch zakresow regulacji przeptywu powietrza wysoki okoto 1275
1/min i niski okoto 793 I/min

Odpowiedz 23

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 24

Zadanie 1, Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0.2 micronow o efektywnosci 99,97%
Odpowiedz 24

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 25

Zadanie 1, Pkt. 7, 8

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z
alarmem dZzwickowym i wizualnym oraz funkcja automatycznego odigczenia grzatki i
wentylatora.

Odpowiedz 25

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 26

Zadanie, Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazujgcego koniecznosc
wymiany filtra (wskaznik diodowy) oraz odstapienie od wymogu wbudowanego licznika,
gdy, poza wymiang filtra, urzadzenie wymaga okresowych przegladow raz w roku.
Odpowiedz 26

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 27

Zadanie 1, Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o maksymalnej glosnosci 60 db
Odpowiedz 27

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 28

Zadanie 1, Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w uniwersalny port weza do ktorego
zamocowa¢ mozna zamienniki oryginalnych kocy dedykowanych do urzadzenia Mistral Air,
ktore to kocyki stanowig dodatkowe wyposazenie, s3 jednorazowe i Zamawiajgcy moze
zaopatrzy¢ sie w produkt wysokiej jakosci, o znacznie nizszej cenie, niz koce oryginalne.
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Odpowiedz 28
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
Pytanie 29
Dotyczy zapisow SIWZ:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zlozenie wraz z ofertg o§wiadczenia o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w sytuacji gdy dany oferent nie nalezy
do zadnej grupy kapitatlowej?

Odpowiedz 29

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 30

Dotyczy zapisow SIWZ:

Czy Zamawiajagcy wymaga, aby Oferent posiadal certyfikat systemu zarzadzania jakoscig
ISO 9001:2015 dotyczgca sprzedazy wyposazenia i sprzetu medycznego, sprzedazy
materialow eksploatacyjnych i srodkéw do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu,
walidacji oraz sprzedazy oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?
Zamawiajacy zyskuje pewno$¢, ze oferowane wyroby produkowane s3 zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami i normami.

Odpowiedz 30

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 31

Dotyczy Umowy:

§3 ust 6 Prosimy o doprecyzowanie jaka dokumentacj¢ techniczng Zamawiajgcy ma na
mysli

Odpowiedz 31

Zamawiajacy wymienil dokumentacj¢ techniczna w §3 ust. 6 umowy, jaka Wykonawca
zobowigzany jest przekazac.

Pytanie 32

Dotyczy Umowy:

§6 ust 7 Prosimy o usuniecie zapisu dotyczacego wymiany calego urzadzenia po 5
naprawach.

Prosimy o rezygnacje z tego wymagania, ktéra uzasadniona jest faktem, Zze urzadzenia takie
jak objete przedmiotowym postgpowaniem skiadajg si¢ z setek i tysigcy czesci,
oprogramowan i podzespotéw. Wymiana catego urzadzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest
wymiana jedynie konkretnej czgsci lub podzespotu bylaby niezasadna tak pod wzglgdem
ekonomicznym, jak réwniez organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedz 32
Zamawiajacy modyfikuje zapis wymaga wymiany awaryjnego podzespotu na nowy po 3
naprawach

Pytanie 33
Dotyczy Umowy:
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§10 ust 1 b, ¢, d Prosimy o zmniejszenie kar do 0.5%.

Obecne kary sa razaco wysokie. cen w ofertach skladanych przez wykonawcow, ktorzy
swoje ryzyko beda musieli przenie$¢ na zamawiajacego.

Odpowiedz 33

Zamawiajacy nie zmienia zapisow wzoru umowy §10 ust. 1b, ¢, d.

Pytanie 34

Zadanie 2, Dot. pkt 4. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie urzadzenia bez
mozliwosci instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyn i przedmiotéw?
Odpowiedz 34

Zamawiajacy wykresla pkt 4 ze Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamowienia, zalaeznik nr
5 do SIWZ

Pytanie 35

Zadanie 2, Dot. pkt 17 oraz 18. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie urzadzenia
w ktorym istnieje mozliwos¢ modyfikacji wartosci wspolczynnika AO do poziomu 30007
Taka warto§¢ AO jest wystarczajaca do zapewnienia skutecznosci procesu mycia i
dezynfekcji naczyn sanitarnych.

Odpowiedz 35

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 36

Zadanie 2, Dot. pkt 19. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zaoferowanie urzadzenia z 3 w
pelni automatycznymi programami uzytkowymi wybieranymi bezposrednio z klawiatury
sterujacej za pomocg trzech oddzielnych przyciskow? W praktyce nie uzywana jest wigksza
liczba programow.

Odpowiedz 36

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 37

Zadanie 2, Dot. pkt 21. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie urzadzenia z
wyswietlaczem dwulinijkowym pozwalajacym na wyswietlenie komunikatéw tekstowych
minimum 15 znakéw w kazdej linii?

Odpowiedz 37

Patrz odpowiedzZ na pytanie 4

Zadanie 38

Zadanie 2, Dot. pkt 23. Czy Zamawiajacy odstagpi od wymogu automatycznego
uruchomieniu programu dezynfekcji w przypadku postoju przez okres 24h od czasu
ostatniego cyklu pracy, w sytuacji gdy samodezynfekcja nastgpuje automatycznie podczas
kazdego procesu mycia i dezynfekcji? W proponowanym rozwigzaniu kazdorazowo
dochodzi do dezynfekcji wszystkich dysz myjacych, ktére sg zainstalowane w komorze,
poprzez dystrybucje pary do komory przez wszystkie dysze myjace. Rozwigzanie to jest
rownowazne do wymaganego.
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Odpowiedz 38

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 39

Zadanie 2, Dot. pkt 28. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie urzadzenia
wyposazonego w automatyczne, mechaniczne schiadzanie i suszenie naczyn strumieniem
powietrza zgodnie z norma PN EN ISO 15883, gdzie na naczyniach moga pozostawac
$ladowe ilosci skroplin np. w zaglebieniach?

Odpowiedz 39

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 40

Zadanie 2, Dot. pkt 35. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie urzadzenia bez
portu USB do komunikacji z PC?

Odpowiedz 40

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 41

Zadanie 2, Dot. pkt 36. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia bez
archiwizacji proces6w mycia?

Odpowiedz 41

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie .

Pytanie 42

Zadanie 2, Dot. pkt 37 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia bez
mozliwosci komunikacji z urzadzeniami zewngtrznymi za pomocg Bluetooth?

Odpowiedz 42

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 43

Zadanie 2, Dot. pkt 40 oraz 42. Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie z jedng pompa
srodka myjaco okamieniajacego (wylacznie dla wytwornicy pary) co ulatwia jego
stosowanie? Takie rozwiazanie jest korzystniejsze dla Zamawiajacego, gdyz jest znacznie
tafisze w eksploatacji i wystarczajgce dla zapewnienia skutecznosci procesu mycia i
dezynfekc;ji.

Odpowiedz 43

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 44

Zadanie 2, Dot. pkt 43. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na zaoferowanie urzadzenia z
kontrolg srodkow chemicznych w zbiornikach?

Odpowiedz 44

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 45
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Zadanie 2, Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zaoferowanie urzadzenia bez czujnika
droznosci odplywu kanalizacyjnego?

Odpowiedz 45
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie .

Pytanie 46

Zadanie 2, Dot. pkt 56. Prosimy o doprecyzowanie jakim zapasem mocy dysponuje
Zamawiajacy w rozdzielni elektrycznej do ktérego ma zosta¢ podlaczona myjnia oraz w
gdzie zlokalizowana jest w/w rozdzielnia.

Odpowiedz 46

Zamawiajacy dysponuje zapasem mocy na poziomie 15kW. Rozdzielnia znajduje si¢ w
pomieszczeniu, gdzie planuje si¢ montaz myjnia do kaczek.

Pytanie 47

Zadanie 2, Dot. pkt 56. Prosimy o okreslenie o w jakim zakresie maja by¢ wykonane nowe
instalacje zasilajagce myjni¢ do kaczek.

Odpowiedz 47

Nalezy wykona¢ zasilanie do oferowanego urzadzenia, od istniejacej rozdzielni elektryczne;j,
kompletne, zgodnie z wymaganymi normami i przepisami. Roboty elektryczne nalezy
potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym przez osobe posiadajacg stosowne
uprawnienia elektryczne.

Pytanie 48
Zadanie 3, Dot. pkt 19 oraz 20. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajagcy wymaga pompy
myjacej o wydajnosci minimum 600 I/min.

Odpowiedz 48
Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga pompy myjacej o wydajnosci minimum 600 I/min.

Pytanie 49

Zadanie 3, Dot. pkt 74. Prosimy o doprecyzowanie jakim zapasem mocy dysponuje
Zamawiajacy w rozdzielni elektrycznej do ktorego ma zosta¢ podlgczona myjnia oraz w
gdzie zlokalizowana jest w/w rozdzielnia.

Odpowiedz 49

Zamawiajacy dysponuje zapasem mocy na poziomie 25kW. Rozdzielnia znajduje si¢ w
pomieszczeniu, gdzie planuje si¢ montaz myjni dezynfektora.

Pytanie 50

Zadanie 3, Dot. pkt 74. Prosimy o okreslenie o w jakim zakresie majg by¢ wykonane nowe
instalacje zasilajace myjni¢ narzedziowa.

Odpowiedz 50

Nalezy wykona¢ zasilanie do oferowanego urzadzenia, od istniejacej rozdzielni elektrycznej,
kompletne, zgodnie z wymaganymi normami i przepisami. Roboty elektryczne nalezy
potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym przez osobe posiadajacg stosowne
uprawnienia elektryczne.
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Pytanie 51

Zadanie 3, Dot. pkt 74. Prosimy o udostgpnienie planéw wentylacji wraz z planowanym
miejscem przylaczenia myjni do systemu.

Odpowiedz 51

Zamawiajacy nie posiada planow wentylacji. Zaleca si¢ wykonanie wizji lokalnej.

Pytanie 52

Zadanie 3, Dot. Lp. 31 53:

Czy Zamawiajacy dopusci myjnig-dezynfektor z drzwiami otwieranymi/zamykanymi
automatycznie, przesuwnymi pionowo w dol, doszczelnianymi uszczelkg komory
bezposrednio do ramy drzwi wykonanej ze stali nierdzewnej ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwigzanie jest bardziej ergonomiczne z uwagi na brak
koniecznosci recznego otwierania i zamykania drzwi myjni zaréwno na stronie
zaladunkowej jak i wyladunkowej. Wymog dociskania drzwi do szklanej powierzchni nie
ma uzasadnienia praktycznego (rozwigzanie indywidualne). Z uwagi na wymoég drzwi
uchylnych wskazane jest aby posiadaly one rame ze stali nierdzewnej zapobiegajacej
uszkodzeniu szyby. Dodatkowo rama eliminuje przejazd kotek wozka wsadowego po szkle,
a co za tym idzie nie powstajg na przeszkleniu zarysowania utrudniajgce kontrolg¢ wngtrza
komory.

Odpowiedz 52

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 53
Zadanie 3, Dot. Lp. 5:
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o szerokosci 111em?

Odpowiedz 53
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania. Nie ma mozliwosci instalacji
urzadzenia o szerokosci wigksze niz 70cm, z powodu ograniczonego miejsca W
pomieszczeniu

Pytanie 54

Zadanie 3, Dot. Lp. 13, 141 16:

Czy Zamawiajacy dopusci czujnik obecnosci piany oraz zapchania systemu filtrujacego
zlokalizowany w systemie cyrkulacyjnym wody/roztworu, z przerwaniem procesu w
przypadku pojawienia si¢ piany ?

Uzasadnienie: Dla uzytkownika wazny jest efekt dzialania czujnika, a nie indywidualne
rozwiazania danego producenta. Opisane rozwigzanie stosowane jest wylgcznie przez
jednego producenta.

Odpowiedz 54

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 55
Zadanie 3, Dot. Lp. 181 19:
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Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w pompeg spustowa przyspieszajaca czas
spustu wody z komory zamiast wymaganego zaworu spustowego ?

Uzasadnienie: Zastosowanie pompy spustowej zapewnia szybie i skuteczne odprowadzenie
wody do kanalizacji. Zawoér spustowy zapewnia tylko grawitacyjny odplyw wody.
Odpowiedz 55

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania. Proponowane rozwigzanie spustu
wody za pomoca pompy, wiagZze si¢ z koniecznoscia poOzniejszego, dodatkowego
serwisowania pompy spustowej.

Pytanie 56

Zadanie 3, Dot. Lp. 19:

Czy Zamawiajacy dopuszcza do oferowania nowoczesng energooszcze¢dng myjnig-
dezynfektor wyposazong w pompe myjaca posiadajaca wirnik wykonany z materiatu
odpornego na dzialanie korozji innego niz stal kwasoodporna ?

Uzasadnienie: Nowoczesne technologie inzynierii materialowej pozwalaja na stosowanie z
powodzeniem elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych w miejsce stali
kwasoodpornej. Elementy te sa 1zejsze a ich odpornos¢ na czynniki korozji rownie wysoka
(1zejszy wirnik = dtuzsza zywotnos¢ pompy).

Odpowiedz 56

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 57

Zadanie 3, Dot. Lp. 21:

Czy Zamawiajagcy dopuszcza do oferowania nowoczesng energooszczgdna myjnig-
dezynfektor wyposazong w pompy dozujace z mozliwoscig nastawy dozy srodka
bezposrednio z panelu sterujacego w ml ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwigzanie zapewnia odpowiednie stezenie Srodka zgodnie z
norma EN ISO 15883 oraz wymaganiami producentéw srodkéw chemicznych.

Odpowiedz 57

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 58

Zadanie 3, Dot. Lp. 21 1 24:

Czy Zamawiajacy dopuszcza do oferowania nowoczesna energooszczedng myjnig-
dezynfektor zapewniajaca utrzymanie stezenia roztwor6w roboczych zgodnie zaleceniami
ich wytworcow niezaleznie od wielkosci zatadunku komory ?

Uzasadnienie: Wszyscy wytworcy srodkow chemicznych stosowanych w myjniach-
dezynfektorach podaja zakresy stezen roboczych. Stezenie robocze musi si¢ miesci¢ w
wymaganym zakresie.

Odpowiedz 58

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 59

Zadanie 3, Dot. Lp. 22:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wydruk z podana iloscig dozowanego preparatu ?
Odpowiedz 59
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Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie pod warunkiem zachowania jako
dodatkowych wymagan zawartych w pkt 22.

Pytanie 60

Zadanie 3, Dot. Lp. 26:

Czy Zamawiajgcy dopusci zuzycie wody na jedna faz¢ procesu nie przekraczajgce 37 litrow?
Odpowiedz 60

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 61

Zadanie 3, Dot. Lp. 31:

Czy Zamawiajacy dopusei sterownik urzadzenia pokazujgcy komunikaty oraz graficzny
postep procesu na jednym wyswietlaczu ?

Uzasadnienie: Wymagana funkcja jest indywidualnym rozwigzaniem jednego producenta.

Odpowiedz 61
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 62

Zadanie 3, Dot. Lp. 41:

Czy Zamawiajagcy dopusci urzadzenie wyposazone w specjalny, odrgbny program
oczyszczajacy komore, zbiornik oraz orurowanie uruchamiany w sposéb kontrolowany przez
obstuge?

Uzasadnienie: Ze wzgledu na specyfike procesu mycia i dezynfekcji wszelkie decyzje, co do
uruchamianych proceséw powinny by¢ podejmowane przez personel.

Odpowiedz 62

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Zadanie 3, Dot. Lp. 42:

Czy Zamawiajacy dopusci temperatury suszenia regulowane w zakresie 60+120°C?
Uzasadnienie: Najwyzszg stosowang temperaturg suszenia niezaleznie od zakresu temperatur
dostepnych w sterowniku jest temperatura 90°C — bedaca temperaturg dezynfekcji
termicznej. Wyzszych temperatur si¢ nie stosuje a zakres regulacji wynika z przyjetego
konstrukcyjnie rozwiazanie. Temperatura 60 ‘C — odpowiada temperaturze dezynfeke;ji
termiczno-chemiczne;.

Odpowiedz 63

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 64

Zadanie 3, Dot. Lp. 42143:

Czy Zamawiajacy dopuszcza do oferowania nowoczesng energooszezedng myjnieg-
dezynfektor wyposazong we wbudowana suszarke o wydajnosci dostosowanej do
konstrukeji oferowanego urzadzenia o wydajnosci mniejszej niz 250 m3/h?

Uzasadnienie: Wydajno$¢ suszarki powinna zapewnia¢ skuteczne suszenie wsadu. Wigksza
wydajnosé jest zawsze zwiazana z wickszym zuzyciem energii elektrycznej, ktorej koszty
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bedzie ponosil Zamawiajacy w calym okresie eksploatacji urzadzenia. Zaawansowane
technologicznie konstrukcje daza do niezbgdnego, zapewniajacego skuteczng pracg
zmniejszania mocy podzespoléw a nie stosowania podzespotow wielkiej mocy. Konstrukcja
oferowanego urzadzenia gwarantuje poprawna i skuteczng prac¢ urzadzenia (W tym
skuteczno$¢ suszenia) potwierdzong wymaganymi certyfikatami w tym PN-EN 15883.
Ponadto wicksze ilosci odprowadzanego powietrza wymagaja wigkszych przekrojow
przewodoéw wentylacyjnych oraz wiekszej wydajnosci elementéw systemu wentylacyjnego,
co powoduje wzrost kosztow instalacji wentylacyjnej.

Odpowiedz 64

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 65

Zadanie 3, Dot. Lp. 46:

Czy Zamawiajacy dopusci kondensator nie wykorzystujacy wody, wyposazony Ww
wymiennik odzyskujacy cieplo z powietrza usuwanego z komory w celu podgrzania
wstepnego powietrza suszacego wtlaczanego do komory

Uzasadnienie: Proponowane rozwigzanie zmniejsza koszty eksploatacji urzadzenia. Odzysk
ciepla z powietrza usuwanego z komory w celu wstgpnego ogrzania powietrza pobieranego
do suszenia powoduje mniejsze zuzycie energii na ogrzanie powietrza do temperatury
suszenia.

Odpowiedz 65

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 66

Zadanie 3, Dot. Lp. 48:

Czy Zamawiajacy dopusci bojler zainstalowany pod komora myjacg ?
Odpowiedz 66

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 67

Zadanie 3, Dot. Lp. 21, 551 56:

Czy Zamawiajacy nie popetnil bledu wymagajac 4 pomp dozujgcych, a miejsce wewnatrz
myjni jedynie na 2-3 pojemniki?

Odpowiedz 67
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 68

Zadanie 3, Dot. Lp. 62:

Czy Zamawiajacy dopusci wozek zatadowezy opisany ponizej.

Wozek zatadowczy pigciopoziomowy do mycia i dezynfekeji narzedzi chirurgicznych
ukladanych na tacach narzgdziowych, o pojemnosci 15 tac narzedziowych DIN 1/1
(480x250x50).

Wysoko$é pomiedzy potka a ramieniem myjacym minimum 70mm (nie dopuszcza si¢
przewezen na wysokosci elementami konstrukcyjnymi wozka).
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Wymiary poziomu myjacego minimalne (szer. X glgb.): 600x550mm (mozliwos¢ mycia tac
kontenerowych o dtugosci 540mm).

Natrysk kazdego poziomu z dotu i z gbry za pomocg obrotowych ramion natryskowych.
Ramiona wyposazone w demontowalne koncowki wykonane z tworzywa, pozwalajgce na
czyszczenie wnetrza ramienia.

Przylacza myjaco — suszace wozka umiejscowione centralnie z boku wozka. Potki oraz
ramiona demontowalne w celu umozliwienia umycia wigkszych przedmiotow.

Wykonanie ze stali nierdzewnej minimum 304 wediug AISI — 1szt.

Odpowiedz 68

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 69

Zadanie 3, Dot. Lp. 63:

Czy Zamawiajacy dopusci wozek zatadowcezy opisany ponize;.

Wozek zatadowczy trzypoziomowy do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych
uktadanych na tacach narzedziowych, o pojemnosci 6 tac narzgdziowych DIN 1/1.
Wysoko$¢ pomiedzy potka a ramieniem myjgcym minimum 130mm na dwéch poziomach
oraz min. 230mm na jednym poziomie (nie dopuszcza si¢ przewezen na wysokosci
elementami konstrukcyjnymi wozka).

Wymiary poziomu myjacego minimalne (szer. x gleb.): 600x550mm (mozliwos¢ mycia tac
kontenerowych o dlugosci 540mm).

Natrysk kazdego poziomu z dotu i z gory za pomocg obrotowych ramion natryskowych.
Ramiona wyposazone w demontowalne koncowki wykonane ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa, pozwalajace na czyszczenie wnetrza ramienia.

Przylacza myjaco — suszace wozka umiejscowione centralnie z boku wozka. Polki oraz
ramiona demontowalne w celu umozliwienia umycia wigkszych przedmiotow.

Wykonanie ze stali nierdzewnej minimum 304 wedlug AISI — 1szt.

Odpowiedz 69

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 70

Umowa:

Prosimy o obnizenie kar w par. 10, pkt 1, a).b),c) do 0,5%.
Odpowiedz 70

Zamawiajacy nie zmienia zapiSOW umowy.

Pytanie 71

Umowa:

Par. 6, pkt 5 — prosimy o zgode na wydtuzenie czasu reakeji do 48 h.
Odpowiedz 71

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie 72

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, pkt. 9

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z poziomem hatasu < 70dB?
Odpowiedz 72

Spétka zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Wysokosc kapitatu zaktadowego — 18 000 000,00 zt.
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Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 73

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, pkt. 10

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w system 13 dysz myjgcych (w tym 7
dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stale z pojedynczym strumieniem, 2
multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujgce umieszczone w
gornej czesci komory) zapewniajacych dokladne mycie i dezynfekcj¢ naczyn zar6wno na
zewnatrz jak i wewnatrz?

Odpowiedz 73

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 74

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenéw, pkt. 15

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w uszczelkg drzwiowa z tworzywa
sztucznego umieszczong na korpusie urzadzenia? Oferowane rozwigzanie jest higieniczne,
zapewnia mnigjsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas zatadunku.

Odpowiedz 74

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 75

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenéw, pkt. 19, 20

Czy Zamawiajagcy dopusci urzadzenic posiadajace panel sterowania z przyciskami
membranowymi, trzy programy zdefiniowane z mozliwoscia zaprogramowania min. 3
preferowanych programéw pod przyciskiem wyboru bezposredniego z panelu sterowania
bez potrzeby wchodzenia w menu i listg programow?

Odpowiedz 75

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 76

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenéw, pkt. 21

Czy Zamawiajagcy dopusci urzadzenie posiadajgce wyswietlacz monochromatyczny
tekstowy LCD?

Odpowiedz 76

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 77

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenéw, pkt. 23

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajgce zdefiniowany program samooczyszczenia
myjni uruchamiany recznie?

Odpowiedz 77

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie jako uzupetniajace zapis w pkt 23 SIWZ.

Pytanie 78
dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, pkt. 28, 37
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu pkt. 28, 37 wymaganych parametrow?

Spotka zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Wysokosé kapitatu zakfadowego — 18 000 000,00 .
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Odpowiedz 78

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 79

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, pkt. 25, 26

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie z czasami programéw mycia i dezynfekcji 7-10min,
program krétki o czasie 7min?

Odpowiedz 79

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 80

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, pkt. 30

Poniewaz norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia — konwekcyjne i
mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je rownorzednie, prosimy o
dopuszczenie do oceny myjni wyposazonych w konwekcyjny system suszenia. System ten
nie wymaga stasowania filtrow HEPA, ktére wymagaja regularnej wymiany, a co za tym
idzie wplywa na znacznie tafisza eksploatacj¢ urzadzenia.

Odpowiedz 80

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 81

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, pkt. 35, 37

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone z ztgcze RS232 umozliwiajgce sczytanie
zarchiwizowane dane?

Odpowiedz 81
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 82

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenéw, pkt. 36

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace mozliwos¢ zapamigtania raportu z 800
ostatnich cykli mycia? Takie rozwiazanie umozliwia weryfikacj¢ poprawnosci procesow
przez osoby nadzorujace, jak rowniez lepszg diagnostyke urzadzenia przy corocznych
przegladach.

Odpowiedz 82

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 83

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, pkt. 44

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z wydajnoscig pompy obiegowej 2501/min?
Odpowiedz 83

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 84
dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenéw. pkt. 45

Spétka zostala zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Wysokosé kapitatu zakfadowego — 18 000 000,00 =t
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Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach: 545mm szer. x 475mm gt. x 1630mm
wys. nieznacznie réznigcych si¢ od wymaganych?

Odpowiedz 84

Zamawiajagcy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie 85

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek 1 basenow, umowa

Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na wydluzenie terminu przystgpienia do naprawy do
72godzin?

Odpowiedz 85

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 86

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek 1 basenow, umowa

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstgpienie od zapisu §6, pkt. 6 umowy ...” Jezeli czas
skutecznej naprawy przekraczal bedzie 30 dni Zamawiajacy moze zada¢ wymiany Sprzgtu
medycznego na nowy, wolny od jakichkolwiek wad lub zwrotu catosci ceny. Przepis ust. 7
stosuje si¢ odpowiednio™.?

Odpowiedz 86

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 87

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow, umowa

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu §6, pkt. 7 umowy w sposob nastgpujacy
W przypadku zgloszenia w okresie trwania gwarancji 3 wad (awarii/usterek) tego samego
elementu/czgéci sprzetu medycznego, ktore nie powstaly z winy Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na swoj koszt 1 ryzyko do siedziby
Zamawiajacego nowego elementu/czgsci sprzgtu medycznego. wolnego od jakichkolwiek
wad. Dostarczenie winno nastapié¢ nie pézniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia trzeciej
wady (awarii/usterki). W przypadku wymiany elementu/czgsci sprzetu medycznego na nowy,
okres gwarancji elementu/czesci biegnie na nowo.”

Odpowiedz 87

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 88

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek i basenow

Czy Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie wyposazone bylo w uszczelke drzwiowa
umieszczona na korpusie urzadzenia? Oferowane rozwiazanie jest higieniczne, zapewnia
mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas zatadunku.

Odpowiedz 88

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie, zapewniajgce pelna wodoszczelno$é
oraz paroszczelnos¢, zgodne z wymogami normy PN EN ISO 15883-3.

Pytanie 89
Myjnia do kaczek i basenow
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Czy Zamawiajagcy wymaga, aby urzadzenie wyposazone bylo w dysze wykonane z
wytrzymalego tworzywa sztucznego, tatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i
wyczyszczenia, gwarantuje to diuga ich zywotno$é oraz zapewnia wysoka jakos¢ mycia /
powtarzalnos¢?

Odpowiedz 89

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 90

dotyczy zadania 2 - Myjnia do kaczek 1 basenow

Czy Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie posiadalo program mycia i dezynfekcji z
potwierdzong badaniami niezaleznej instytucji skutecznoscig eliminacji Clostridium
difficile?

Odpowiedz 90

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 91

Zadanie 3, pkt. 3.4

Czy Zamawiajacy dopusci drzwi przesuwane w plaszczyznie pionowej, catkowicie
przeszklone, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu?

Odpowiedz 91

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 92

Zadanie 3, pkt. 5

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o szerokosci 900 mm? (konstrukcja myjni nie
wymagajaca dostepu serwisowego bocznego, konstrukcja urzgdzenia nie wymagajaca
wysuwania urzadzenia na czas dokonywania prac serwisowych)

Odpowiedz 92

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania. Nie ma mozliwosci instalacji
urzadzenia o szerokosci wigksze niz 70cm, z powodu ograniczonego miejsca W
pomieszczeniu

Pytanie 93

Zadanie 3, pkt. 6

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o pojemnosci komory na wozku zatadowezym: 12 tac
sterylizacyjnych, narzgdziowych o wymiarach - 480+485 x 240+254 x 50-70 mm zgodnych
z normg DIN 58952-3?

Odpowiedz 93

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 94

Zadanie 3, pkt. 13

Czy Zamawiajacy dopusci myjni¢ dezynfektor bez czujnika kontroli obecnosci piany w
komorze myjacej?

Odpowiedz 94

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.
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Pytanie 95

Zadanie 3, pkt. 14

Czy Zamawiajacy dopusci myjni¢ dezynfektor bez czujnika zapchania systemu filtrujgcego
komory myjni, zainstalowanego w komorze myjacej?

Odpowiedz 95

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 96

Zadanie 3, pkt. 16

Czy Zamawiajacy dopusci myjni¢ dezynfektor bez systemu kontroli obecnosci piany w
ukladzie cyrkulacyjnym pompy oraz bez systemu antypianowego? Dokladne systemy
dozowania i ciagly monitoring procesu mycia w oferowanym urzadzeniu eliminujg
catkowicie mozliwos¢ pojawienia si¢ piany w komorze myjacej.

Odpowiedz 96

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 97

Zadanie 3, pkt. 26

Czy Zamawiajacy dopusci myjnie dezynfektor z zuzyciem wody na jedng faze mycia nie
przekraczajaca 35 litrow ?

Odpowiedz 97

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 98

Zadanie 3, pkt. 30

Czy Zamawiajacy dopusci myjni¢ dezynfektor ze sterownikiem urzadzenia po stronie
zaladowczej, sterownik wyposazony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekatnej
ekranu 5.6 cala, umieszczony z boku komory sterylizatora na ergonomicznej wysokosci 145
cm (+/- 10 cm) oraz z ekranem z wys$wietlaczem 4,5 cala po stronie wyladowczej,
prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostatego do zakonczenia cyklu oraz numeru i
nazwy aktualnego programu. Po stronie zaladowczej analogowa (wartosci parametrow) i
graficzna (wykres temperatury w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu mycia i
dezynfekcji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyswietlaniem informacji o
numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartosci A0, czasu pozostalego do
zakonczenia cyklu, informacji o bledach, wszystkie komunikaty w jezyku polskim.
Odpowiedz 98

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 99

Zadanie 3, pkt. 31

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez dodatkowego wyswietlacza graficznego postgpu
procesu, zlokalizowanego poza wyswietlaczem?

Odpowiedz 99

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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Pytanie 100

Zadanie 3, pkt. 45

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie bez czujnika zapchania systemu filtrujacego
zintegrowanej suszarki powietrza uzywanego do suszenia? Informacja o zuzyciu filtra
powietrza poprzez pomiar réznicy cisnien.

Odpowiedz 100

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 101

Zadanie 3, pkt. 61

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w 3 zawory przylaczeniowe do poboru
wody, o predkosci poboru wody min. 25 dm3/ min?

Odpowiedz 101

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 102

Zadanie 2, pkt. 9

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z maksymalnym dopuszczalnym poziomem hatasu 55
dB?

Odpowiedz 102

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 103

Zadanie 2, pkt. 10

Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie z systemem natryskowym komory wyposazonym w
11 dysz cisnieniowych (w tym 4 obrotowe)?

Odpowiedz 103

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 104

Zadanie 2, pkt. 15

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z drzwiami komory mycia z higienicznym
uszczelnieniem samooczyszczajacym i dezynfekujacym sig, bez uszczelki gumowej?
Odpowiedz 104

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 105

Zadanie 2, pkt. 17

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z mozliwoscig regulacji dezynfekeji termicznej w
zakresie do 930C wlacznie ( z mozliwoscia uzyskania dezynfekcji termicznej A0 = 3000)?
Odpowiedz 105

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiagzanie

Pytanie 106
Zadanie 2, pkt. 18
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Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z mozliwoscig uzyskania dezynfekcji termicznej A0 =
3000?

Odpowiedz 106

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie

Pytanie 107

Zadanie 2, pkt. 19

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z mozliwoscig wybierania bezposrednio z klawiatury
sterujgcej 3 w pelni automatycznych programow, za pomoca 3 oddzielnych przyciskow?
Odpowiedz 107

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 108

Zadanie 2, pkt. 20

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z przyciskami membranowymi? (uruchomienie
odbywa si¢ poprzez lekkie przycisni¢cie)

Odpowiedz 108

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 109

Zadanie 2, pkt. 26

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z krotkim programem mycia o dlugosci do 5 minut?
Odpowiedz 109

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 110

Zadanie 2, pkt. 30)

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez systemu suszenia wsadu strumieniem powietrza
wyposazonego w filtr HEPA?

Odpowiedz 110

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 111

Zadanie 2, pkt. 37)

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie bez mozliwosci komunikacji z urzadzeniami
zewnetrznymi za pomoca BLUETOOTH?

Odpowiedz 111
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 112

Zadanie 2, pkt. 39)

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z wbudowana wytwornicg pary o mocy min. 2,0 kW?
Odpowiedz 112

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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Pytanie 113

Zadanie 2, pkt. 44)

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z pompa myjaca o wydajnosci minimum 120 1/min?
Odpowiedz 113

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 114

Zadanie 2, pkt. 45)

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach 500 x 500 x 1700 mm (SxGxW)?
Odpowiedz 114

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 115

Zadanie 2, pkt. 45)

Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie o wymiarach 500 x 570 x 1240 mm (SxGxW)?
Odpowiedz 115

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 116

Zadanie 2, pkt. 45)

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z przytaczem elektrycznym 230 V, 50 Hz?
Odpowiedz 116

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 117

Zadanie 3: Punkt 65: Czy Zamawiajgcy ma na mysli srodki chemiczne na rozruch myjni
dezynfektora? Jesli nie to prosze o wskazanie ilosci i rodzaju materiatéw zuzywalnych.
Odpowiedz 117

Zamawiajacy ma na mysli $rodki na rozruch urzadzenia.

Pytanie 118

Zadanie 3: Punkt 65: Czy w ramach akcesoriow nalezy dostarczy¢ 12 tac DIN oraz 5 tac 0,5
DIN?

Odpowiedz 118

Tak.

Pytanie 119

Zadanie 3, Punkt 73: Prosimy o doprecyzowanie z jaka czestotliwoscia beda zmieniane
srodki chemiczne?

Odpowiedz 119

Maksymalnie 1 — 2 razy w roku.

Pytanie 120
Zadanie 3 Punkt 74: Czy w ramach demontazu zlewozmywaka Zamawiajgcy ma na mysli
demontaz wszystkich zlewozmywakow, przesunigecie ich wraz z odptywami oraz

Spotka zostata zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Wysokosc kapitatu zakladowego — 18 000 000,00 z1.
VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000590170



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Swiebodzinie Spétka z o.o0.

| gw

(obae Cenur Orcpect ul. Zamk.owa I REGON 000290630 tel.: 684750601  http://www.loro.pl
. chocha Wi 66-200 Swiebodzin NIP 9271938119 fax: 684750602,  mail: lco@loro.pl

przesunieciem doplywow wody? Wiaze si¢ to z kuciem Sciany w strefie brudnej, zdjeciem
ptytek i zalozeniem ich na nowo?

Odpowiedz 120

W zwiazku z koniecznoscia przygotowania miejsca dla nowego urzadzenia, planuje si¢
demontaz zlewozmywakow po stronie brudnej i ponowny montaz w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Nalezy rowniez wykona¢ nowe podejscia wody do zlewozmywakow,
odptywy, utozy¢ glazure i prace wykonczeniowe.

Pytanie 121

Zadanie 3 Punkt 74: Czy roboty wykonczeniowe odnosza si¢ tylko do obszaru urzadzenia
(otworu montazowego oraz $ciany ze zlewozmywakami)?

Odpowiedz 121

Tak. W przypadku powstatych uszkodzen wyniklych w trakcie realizacji zamowienia przez
Zleceniobiorce, jest on zobowigzany do naprawy powstatych uszkodzen na wilasny koszt.

Pytanie 122

Zadanie 3 Punkt 74: Czy wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej zakupiong myjnie
narzedziowg polega¢ bedzie na doprowadzeniu kabla zasilajgcego do miejsca montazu z
istniejacej rozdzielni w obszarze centralnej sterylizatorni i zainstalowania odpowiedniego
zabezpieczenia w rozdzielni?

Odpowiedz 122

Nalezy wykona¢ zasilanie do oferowanego urzadzenia, od istniejace]j rozdzielni elektrycznej,
kompletne, zgodnie z wymaganymi normami i przepisami. Roboty elektryczne nalezy
potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym przez osobg posiadajacg stosowne
uprawnienia elektryczne.

Pytanie 123
Zadanie 3 Punkt 74: Czy Zamawiajagcy ma na mysli doprowadzenie wody cieplej, zimnej,
demineralizowanej, zmiekczonej z istniejgcej instalacji?

Odpowiedz 123
Tak. W miejscu montazu proponowaneg,o urzadzenia znajdu_]a SGERmﬁgane media,
bedne do prawidlowej pracy myjni. / /  DzIALU TECHNICZNEGO
Hiczbaeton Owej pracy my] / / 1ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
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