Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny 

im. Dr Lecha Wierusza  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego       w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży  artroskopowej z kompletnym osprzętem oraz narzędzi operacyjnych
o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro.
Zatwierdzam opis przedmiotu zamówienia:
Świebodzin, 18 lipca 2014 r.                                              ZATWIERDZAM:
I. Informacja o zamawiającym:
Zamawiający:

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny 

     im. Dr Lecha Wierusza  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

     Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1
     NIP: 927-16-78-233

     REGON: 000290630

     Tel.: 68 475 06 01
     Fax: 68 475 06 02
     e-mail: loro@loro.pl
    Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz.: 7.30 – 15.00
    Adres strony internetowej, na której zamawiający zamieścił niniejszą SIWZ:  

    www.loro.pl
    Miejsce do dostarczania korespondencji oraz składania ofert: sekretariat.

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) – stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r. a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych..

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 
– art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.     

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) – stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.                   w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane                  (Dz. U. poz. 231),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r.                    w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692),

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735),

5) Kodeks cywilny,

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji              (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1 -  Urządzenia medyczne
33.16.80.00-5 – Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33.16.90.00-2 -  Przyrządy chirurgiczne
33.17.00.00-2 - Aparatura do anestezji i resuscytacji
50.40.00.00-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych.

2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetru, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem, aparatu do przeprowadzania zabiegów kriolezji  oraz narzędzi operacyjnych.
Sprzęt musi być nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany. Sprzęt po  dostawie musi być gotowy do uruchomienia bez żadnych dodatkowych zakupów. Rok produkcji urządzeń, sprzętu i narzędzi – minimum 2013 r.
2.1 Wymagane parametry minimalne oraz wymagania formalne i wymagane dokumenty:

Zadanie 1. Stanowisko do znieczulenia ogólnego
I. APARAT DO ZNIECZULANIA

1) Zasilanie AC 230 V50 Hz, 

2) Aparat na podstawie jezdnej. Małe wymiary aparatu. Podstawowa jednostka aparatu na podstawie jezdnej (bez akcesoriów i układu oddechowego) nie większa niż: 70 cm głębokości i 70 cm szerokości.

3) Zasilanie gazowe (N2O, O2  powietrze) z sieci centralnej 

4) Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory.

5) Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut

6) Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny

7) W komplecie jednorazowe, zamknięte wkłady na wydzieliny do ssaka z zabezpieczeniem przelewowym min. 25 sztuk z drenem o długości min. 2 m

8) Uchwyt do minimum jednego parownika. 

9) W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta, regulowana lampka.

10)  Minimum trzy szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu.

11)  Wystawiona przez wytwórcę deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta.

12)  SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW

13)  Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych. 

14)  System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25%

15)  Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej

16)  UKŁAD ODDECHOWY

17)  Kompaktowy, podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie dwa zestawy drenów dla dorosłych. 

18)  Obejście tlenowe

19)  Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa

20)  Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l

21)  Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną.

22)  RESPIRATOR ANESTETYCZNY

 Respirator napędzany elektrycznie

- brak zużycia gazu napędzającego

- brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach

23)  Tryby wentylacji

24)  Tryb ręczny

25)  Oddech spontaniczny

26)  CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona

27)  VCV – wentylacja kontrolowana objętością

28)  PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem

29)  SIMV/PS

30)  Możliwość rozbudowy o PSV

31)  Regulacje

32)  Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)

33)  Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min (podać zakres)

34)  Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym (podać zakres)

35)  PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres)

36)  Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) 

37)  Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 50% czasu wdechu (podać zakres)

38)  Alarmy

39)  Niskiej objętości minutowej w aparacie

40)  Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie

41)  Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie

42)  Alarm braku zasilania w gazy w aparacie

43)  Alarm Apnea w aparacie

44)  POMIAR I OBRAZOWANIE

45)  Stężenie tlenu w gazach oddechowych

46)  Pomiar objętości oddechu Vt

47)  Pomiar objętości minutowej MV

48)  Pomiar częstotliwości oddechowej

49)  Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej

50)  Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej

51)  Ciśnienia  PEEP – prezentacja wartości liczbowej

52)  Częstości oddychania

53)  Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta

54)  Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta

55)  Stężenia lotnych anestetyków  w aparacie lub monitorze pacjenta

56)  Prezentacja graficzna

57)  Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT parametrów znieczulenia

58)  Obrazowanie na kolorowym ekranie aparatu TFT krzywej ciśnienia w drogach oddechowych

59)  Inne

- Komunikacja z całym systemem w języku polskim

II  MONITOR PACJENTA

60)  PARAMETRY OGÓLNE

61)  Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. 

62)  Monitor kompatybilny z monitorami serii InfinityDelta posiadanymi przez szpital. Kompatybilność przewodów, czujników, modułów, stacji dokujących, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską.

63)  System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O)

64)  System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. 

65)  Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. 

66)  W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta z multiplikatorem portów z możliwością podłączenia minimum sieci, zasilania, drukarki laserowej i ekranu kopiującego oraz szybkiego przyłączenia/odłączenia monitora bez odłączania powyższych przewodów i urządzeń.

67)  Monitor z wbudowanym ekranem min. 10”

68)  Typ ekranu kolorowy LCD TFT

69)  Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim

70)  Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2 godziny pracy

71)  Prezentacja minimum 6 krzywych jednocześnie

72)  EKG

73)  Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) 

74)  Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych

75)  Analiza częstości akcji serca i arytmii.

76)  Analiza odcinka ST

77)  Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika

78)  W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod

79)  ODDECH

80)  Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu

81)  SATURACJA (SPO2)

82)  W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec

83)  NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA

84)  W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych

85)  POMIAR TEMPERATURY 

86)  Pomiar wartości temperatury

87)  Czujniki temperatury: powierzchniowy 

88)  Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1  ° C lub lepsza

89)  INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA

90)  Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe

91)  Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień

92)  POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy

93)  Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. Możliwość podłączenia posiadanego modułu BIS systemu Infinity.

94)  POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI 

95)  Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji.

96)  ALARMY

97)  Alarmy min. na 3 poziomach ważności

98) TRENDY

99)  24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów

100) Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza 

101) KALKULATOR DAWEK LEKÓW

102) WSPÓŁPRACA Z APARATEM

103) W komplecie połączenie monitora pacjenta  z aparatem do znieczulania. Prezentacja danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych.

104) Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta

105) PRACA W SIECI

106) Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych

107) Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach

108) Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp.

109) System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską 

110) System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala
Gwarancja 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne oraz obowiązkowe przeglądy okresowe wraz z wymiana niezbędnych części w okresie gwarancji wliczone w cenę.

Zadanie 2. Kapnograf
1) pomiar koncentracji CO2 w oddechu pacjenta,

2) pomiar tętniczego wysycenia tlenem,

3) pokazujący etCO2, kapnogram, tempo oddychania, pletyzmogram, SpO2, częstotliwość pulsu,

4) obraz trendu czterech parametrów,

5) ustawialne granice alarmów dla wszystkich parametrów,

6) pracuje na bateriach akumulatorowych,

7) waga od 600 gram, do 2 kg , przenośny

8) częstotliwość próbkowania: 60ml/min do 150 ml/ min,

9) gotowy do podłączenia czyli musie mięć wszystkie elementy nie tylko monitor,
10)  przeznaczony dla pacjentów (nie) i zaintubowanych (wyposażony w system strumienia bocznego),
11)  Metoda pomiaru: strumień boczny, pochłanianie

12)  Możliwość zastosowania u dorosłych, dzieci, 

13)  podczerwieni z dwoma punktami kalibracji (NDIR)

14)  Dokładność: +/- 2mmHg (+/-5%)

15)  Zakres pomiaru: 0-80 mmHg lub 0-10% obj.

16)  Częstość oddechów: 0-100 min-1

17)  Kompensacja: O2 20-100%; N2O 0-80% nastawialna

18)  Czas rozgrzewania: do 45 sek.

19)  Pomiar: nierozpraszająca podczerwona absorbcja, 2 punkty kalibracji pomiaru 0 i 5% CO2.
20)  Dokładność: +/- 2mmHg lub max. +/-5% wyświetlanej wart.
21)  Parametry: etCO2, inCO2 (mmHg, %obj., kPa)
22)  Kalibracja: STPD (std. temp., ciśnienie, sucha)
23)  Wielkość próbki: 50, 100, 150 ml/min. Regulowana
24)  Gotowość do pracy: < 400ms @ 100 ml/min
25)  Oddzielenie wody: filtr chłonny wysokiej pojemności
26)  Kompensacja: dla O2, 20-100%; dla N20 0-80%
27)  Jednostki: mmHg lub % obj.
28)  Częstość oddechów:

a) Zakres pomiaru: 0-99 min-1

b) Dokładność pomiaru: +/- 1%

c) Uśrednianie: 8 cykli oddechowych
29)  Urządzenie:

a) Zasilanie: 115/230V, 50/60Hz

b) Bateria: NiMH 1700mAh, 7,2V

c) Wyświetlacz: TFT LCD z podświetleniem

d) Prędkość krzywej: 3, 6, 12 mm/sec

e) Połączenia: wyjście szeregowe, IR

f)           Pamięć: 100 godzin

30)  Akcesoria:

a) Linia pacjenta (20szt.)

b) Adapter dla pacjentów niezaintubowanych

c) Ped. adapter dla pacjentów niezaintubowanych

d) Łącznik pacjenta

e) Filtr wilgotości (5szt.)

f)           mocowanie do stojaka

g) Adapter sygnału analogowego

h) Adapter RS232

i)           Torba do przenoszenia

31)  Monitor CAP 10
32)  Kabel zasilający
33)  10 linii próbkujących
34)  10 łączników pacjenta
35)  24 miesięczna gwarancja,
36)  MENU oraz instrukcja w języku polskim,
37)  Rok produkcji min 2013 r. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, wpis/zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych
38)  Naprawy gwarancyjne oraz obowiązkowe przeglądy okresowe wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzenia.
Zadanie nr 3. Pulsoksymetr przenośny - 2 szt.
1) przenośny , o niewielkich rozmiarach, przeznaczony do nieinwazyjnego monitorowania wartości wysycenia krwi tętniczej tlenem / saturacji (SpO2) oraz pulsu (PR),

2) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED

3) obrazowanie wartości SpO2, PR, siły pulsu, daty i godziny, 

4) wskaźnik poziomu naładowania baterii, podłączenia czujnika.

5) wizualne i dźwiękowe alarmy z możliwością wyciszenia oraz dostosowania granic alarmowych, 

6) pomiar przy niskiej perfuzji.
7) kabel z klipsem na palec dorosły o długości min. 60cm
8) zasilany na baterie/akumulator i z sieci,

9) kabel sieciowy, 

10)  mini stojak/podstawka/statyw,

11)  możliwość wymiany klipsa wraz z kablem,

12)  rok produkcji min. 2013 rok
13)  instrukcja obsługi w języku polskim
14)  Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, wpis/zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych
15)  Gwarancja 24 miesiące. 

16) Naprawy gwarancyjne oraz obowiązkowe przeglądy okresowe wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzenia.

Zadanie nr 4.  Wieża artroskopowa, kompletna z osprzętem
1)  kamera artroskopowa wyposażona w trzy przetworniki CMOS wysokiej rozdzielczości;
2)  głowica kamery artroskopowej wyposażona w przyciski z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła;
3) rozdzielczość kamery artroskopowej min. 1920x1080, progresywny skan obrazu;
4) czułość kamery artroskopowej minimalna 1 lux;
5) konsola kamery artoskopowej wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość min. 1920x1080);
6) wyjścia cyfrowe kamery artroskopowej DVI - min. 2 szt.;
7) menu kamery artroskopowej (urządzenia) w j. polskim;
8) rozdzielczość obrazu medycznego monitora LCD min. 1920x1080;
9) matryca medycznego monitora LCD z podświetleniem LED;
10)  przekątna ekranu medycznego monitora LCD min. 26", ekran panoramiczny;
11)  wyświetlana ilość kolorów medycznego monitora LCD - min. 10 bitów;
12)  możliwość regulacji kolorów medycznego monitora LCD: czerwony, zielony, niebieski;
13)  oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej medycznego monitora LCD;
14)  wbudowane efekty cyfrowe medycznego monitora LCD typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu;
15)  wejścia medycznego monitora LCD, min.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, c-video/SOG, s-video, component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS);
16)  otwory montażowe medycznego monitora LCD standard VESA - 100mmx100mm;
17)  osłona medycznego monitora LCD wykonana z plastiku, ochraniająca matrycę - 1szt.;
18)  moc źródła światła LED min. 200W;
19)  żywotność źródła światła LED min. 16 000 godzin pracy;
20)  źródło światła LED wyposażone w wyświetlacz prezentujący poziom natężenie światła;
21)  źródło światła LED z funkcją automatycznej regulacji natężenia światła;
22)  menu źródła światła LED (urządzenia) w j. polskim;
23)  źródło światła LED wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu ( w celu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem);
24)  źródło światła LED posiadające uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów);
25)  światłowód autoklawowalny długości min. 3 metry, średnicy min. 5mm - 2szt;
26)  możliwość sterowania źródłem światła LED za pomocą przycisków na głowicy kamery;
27)  pompa artroskopowa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem;
28)  możliwość pracy pompy artroskopowej w trybie napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym);
29)  dreny do pompy artroskopowej w postaci łatwo, szybko, intuicyjnie montowanych kaset;
30)  dreny do pompy artroskopowej kodowane kolorami, osobno dla toru napływu i odpływu;
31)  możliwość jednoczesnego podłączenia do pompy artroskopowej shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów;
32)  możliwość podłączenia w pompie artroskopowej kaset z drenami - dziennych (na jeden dzień roboczy jednej kastety, wymieniać należy jedynie dreny połączone z płaszczem optyki przy pacjencie);
33)  pompa artroskopowa wyposażona w kolorowy ekran dotykowy , kat widzenia min. 168 stopni, przekątna min. 6,5 cala; rozdzielczość 640x480, skala kolorów 16 bitów;
34)  możliwość podłączenia do pompy artroskopowej przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego;
35)  możliwość konfigurowania w pompie artroskopowej indywidualnych profili użytkowników;
36)  pompa artroskopowa wyposażona w min. 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw barkowy, staw biodrowy, małe stawy;
37)  brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy artroskopowej dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza);
38)  zakres ciśnienia pompy artroskopowej od 0 mmHg do 150mmHg z możliwością regulacji co 5mmHg;
39)  dokładność pomiaru ciśnienia pompy artroskopowej <= 1%;
40)  zakres przepływu pompy artroskopowej od 0% do 100% z możliwością regulacji co 10%;
41)  pompa artroskopowa wyposażona w funkcję opróżniania stawu (szczególnie istotną przy implantowaniu błon kolagenowych w urazach chrząstki);
42)  zestaw kaset do pompy artroskowej w torze napływu i odpływu - 40szt;
43)  częstotliwość pracy waporyzatora (generatora RF): 200kHz;
44)  moc cięcia (CUT) waporyzatora w zakresie pracy od 30W do 400W;
45)  moc koagulacji waporyzatora (COAG) w zakresie od 19W do 43W;
46)  średnice elektrod waporyzatora od 2,5mm do 4,0mm;
47)  Elektrody waporyzatora z wbudowanym przewodem sterującym (długość min. 3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę;
48)  waporyzator wyposażony w możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym lub bezprzewodowym;
49)  komunikaty o błędach i usterkach waporyzatora wyświetlane na panelu przednim urządzenia;
50)  zestaw elektrod do waporyzatora: 90 stopni zagięcia - 40szt, 30stopni zagięcia - 10szt; rozmiary do wyboru;
51)  zakres obrotów maksymalnych shavera artroskopowego do 12000obr/min (szczególnie istotne przy precyzyjnym frezowaniu sklerotycznej kości), oscylacje do 3000 cykli/min;
52)  programowalne przyciski na uchwycie shavera;
53)  regulacja ssania shavera artroskopowego w zakresie od 0% do 100%;
54)  komplet ostrz shavera jednorazowych, automatycznie rozpoznawanych przez konsolę, średnica oznaczona kolorem, kompatybilnych z oferowanym shaverem, zakres rozmiarów od 3,5mm do 5,5mm (do wyboru) : ostrza do kości - 10szt; ostrza do tkanek miękkich - 50szt;
55)  optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo (w celu przedłużenia żywotności optyki), szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza od 135mm do 145mm wraz z kaniulą artroskopową (płaszczem) wyposażoną w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli oraz plastikowy pojemnik do sterylizacji  - 2szt;
56)  optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 70 stopni, spajana laserowo (w celu przedłużenia żywotności optyki), szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza od 135mm do 165mm wraz z kaniulą artroskopową (płaszczem) wyposażoną w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli oraz plastikowy pojemnik do sterylizacji  - 1szt;
57)  optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 2,7mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo (w celu przedłużenia żywotności optyki), szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza od 120mm wraz z kaniulą artroskopową (płaszczem) wyposażoną w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli oraz plastikowy pojemnik do sterylizacji  - 1szt;
58)  Cyfrowy rejestrator medyczny wyposażony w dwa niezależne kanały wideo z możliwością jednoczesnej rejestracji sygnałów video z dwóch źródeł;
59)  Cyfrowy rejestrator medyczny wyposażony w 8 calowy, uchylny panel dotykowy;
60)  Cyfrowy rejestrator medyczny z możliwością wyświetlania obrazu w obrazie (PIP) oraz obrazu przy obrazie (PBP);
61)  Cyfrowy rejestrator medyczny z opcją zapisu obrazów oraz sekwencji wideo na:  wbudowanym dysku twardym (zapis automatyczny), na płycie CD lub DVD, pamięci USB, lokalizacjach sieciowych;
62)  Cyfrowy rejestrator medyczny wyposażony w streaming: przesyłanie obrazu wideo przez sieć;
63) Cyfrowy rejestrator medyczny z możliwością zapisu dźwięku i komentarzy głosowych;
64) Cyfrowy rejestrator medyczny z możliwością nagrywania w formatach MPEG 2 oraz MPEG 4 (wysoka rozdzielczość);
65)  Cyfrowy rejestrator medyczny z wbudowanym dyskiem twardym o pojemności min. 750Gb;
66)  Cyfrowy rejestrator medyczny z dwoma wejściami DVI oraz dwoma wyjściami DVI;
67)  Cyfrowy rejestrator medyczny wyposażony w moduł obsługi DICOM;
68) Wszystkie elementy składowe wieży artroskopowej i osprzętu muszą pochodzić od jednego producenta;
69)  Gwarancja min. 24 miesiące;
70)  Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez min.10 lat od daty dostawy;
71)  Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać adres);
72)  Czas reakcji serwisu technicznego max. 24 godziny;
73)  Czas usunięcia wady/usterki nie dłuższy niż 7 dni roboczych;
74)  Przy naprawie dłuższej niż 7 dni zapewnienie równoważnego sprzętu zastępczego;
75)  Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów dojazdu i przesyłki w zakresie realizowanej naprawy przez Wykonawcę;
76)  Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych przez Wykonawcę;
77)  Przeglądy okresowe, naprawy dokonywane przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji - bezpłatne;
78)  Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego i technicznego - bezpłatne;
79)  Przekazanie całości zamówionego sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową;
80)  Instrukcje obsługi wszystkich elementów zamówienia w j. polskim;
81)  Wózek aparaturowy dedykowany do wszystkich elementów zamówienia - do przewożenia jednoczesnego całości;
82)  Regulowany wysięgnik do płynów (na 2 worki);
83)  Ramię centralne min. 300mm z regulacją wysokości oraz półką na monitor LCD;
84)  Przewód zasilający do wózka;
85)  Naprawy gwarancyjne oraz obowiązkowe przeglądy okresowe wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzenia.
Zadanie nr 5. Aparat do przeprowadzania zabiegów kriolezji;

1) Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC

2) Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I, Stopień: B

3) Maksymalny pobór mocy: 150 VA

4) Bezpieczniki: 2 sztuki 1,25A / 250V, Ø5x20 zwłoczne

5) Klasa IP obudowy: IP 21

6) Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych

7) Ciśnienie robocze: 50 ÷ 65 bar (CO2) / 38 ÷ 53 bar (N2O)

8) Ciśnienie maksymalne: 70 bar (CO2) / 55 bar (N2O)

9) Tryby pracy: AUTO, RĘCZNY

10)  Minimalna temperatura końcówki roboczej: około  minus 70°C

11)  Wymiary aparatu: 390 (Sz.) x 420 (Gł.) x 190 (Wy.) mm

12)  Ciężar: około 13 kg

13)  Dotykowy ekran LCD 7”

14)  Miernik ciśnienia gazu w sondzie (na ekranie LCD)

15)  Miernik przepływu gazu przez sondę (na ekranie LCD)

16)  Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę

17)  Pedał sterujący dwuprzyciskowy

18)  Aparat ma funkcję czyszczenia sond (krioaplikatorów ) w przypadku ich niedrożności, umożliwiającą czyszczenie ich, bez konieczności odłączania przewodów od sondy ani od aparatu.

19)  Okres gwarancji na oferowane urządzenie 24 m-ce

20)  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

21) Certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis/zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych
22)  Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat

23)  Instrukcja obsługi w języku polskim

24)  Wyposażenie:
a) sondy do leczenia bólu - 4 szt.
25) Naprawy gwarancyjne oraz obowiązkowe przeglądy okresowe wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzenia.
26) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia i wystawi certyfikat potwierdzający odbyte przeszkolenie personelu.
Zadanie nr 6. Narzędzia operacyjne
1) Trzonek do skalpeli standard - 4szt;

2) pinceta chirurgiczna 1x2 ząbki, dł. 14,5cm, wąska - 2szt;

3) pinceta chirurgiczna Adson, 1x2 ząbki, dł. 14,5cm, szerokość części roboczej 1,5mm - 2szt;

4) Kleszczyk Halsted-Mosquito odgięty, ząbki 1x2, dł. 12,5cm - 2szt;

5) Kleszczyk-pean-Mosquito, ząbki 1x2, prosty, dł. 12,5cm - 3szt;

6) Kleszczyk Kocher, dł. 16cm, prosty - 3szt;

7) Nożyczki Mayo dł. 15cm, zagięte - 2szt;

8) Nożyczki preparacyjne, zakrzywione, dł. 14,5cm - 3szt;

9) Nożyczki Kilner 15cm - 2szt;
10)  Nożyczki Reynolds, odgięte, dł. 15cm - 1szt;
11)  Nożyczki do opatrunku typu Lister, dł. 20cm - 2szt;
12)  Imadło Mayo-Hegar, proste, dł. 20cm - 1szt;
13)  Imadło Crile-Wood, dł. 15cm, twarde wkładki - 3szt;
14)  Hak Farabeuf, dł. 12cm, komplet 30mmx10mm/32mmx13mm oraz komplet 28mmx10mm/34mmx13mm) - 2 komplety;
15)  Haczyk dł. 16cm, 2-zębny, ostry - 4szt;
16)  Haczyk dł. 16cm, 3-zębny, ostry - 4szt;
17)  Retraktor Weitlaner-Loktite, 3x4 ząbki, ostre końcówki, dł 16,5cm - 1szt;
18)  Retraktor Weitlaner-Loktite, 3x4 ząbki, tępe końcówki, dł 16,5cm - 1szt;
19)  Dłuto Lucas, 6mm, dł. 16cm - 1szt;
20)  Raspator Farabeuef, prosty, dł. 15cm, szerokość końcówki roboczej 13mm - 1szt;
21)  Raspator Farabeuef, odgięty, dł. 15cm, szerokość końcówki roboczej 13mm - 1szt;
22)  Kościotrzymacz Ulrich, prosty, dł. 25cm - 1szt;
23)  Młotek Hajek, dł. 21,5cm, średnica 27mm, waga 160g - 1szt.
24)  Retraktor Mini-Langenbeck, dł. 16cm, rozmiar łyżki 17mmx5mm - 2szt;
25)  Osteotom Mini-Lambotte, dł. 12,5cm, szerokość 6mm - 1szt;
26)  Osteotom Mini-Lambotte, dł. 17cm, szerokość 10mm - 1szt;
27)  Zgryzak kostny Jansen, dł. 17cm, szerokość części roboczej 4mm, odgięty - 1szt;
28)  Zgryzak kostny Stellbrink, dł. 17cm, średnica części roboczej 2mm, lekko odgięty - 1szt.

29)  Kleszcze do cięcia kości, dł. 17cm, proste - 1szt;
30)  Kleszczyk Kocher, dł. 14cm, delikatne, odgięte - 2szt;
31)  Raspator dł. 18cm, szerokość części pracującej 6mm - 1szt;
32)  Raspator dł. 19cm, szerokość części pracującej 6mm - 1szt;
33)  Mikro nożyczki, dł. 14,5cm, odgięte - 1szt;
34)  Pinceta, ostra, ekstra cienka, 0,3mm - 1szt;
35)  Igłotrzymacz Barraquer, odgięty, dł. 13,5cm;
36)  Haczyk Kleinert-Kutz, dł. 15cm, średnica haczyka 5mm - 2szt;
37)  Mata silikonowa do narzędzi mikrochirurgicznych, wymiary 260mmx10mm (jako zabezpieczenie narzędzi przed uszkodzeniem) - 1szt;
38)  Wszystkie narzędzia opisane w przedmiocie zamówienia muszą być wykonane z wysokostopowej stali odpornej na korozję, zgodnie z normą DIN 58298:2010, potwierdzone pisemnym oświadczeniem Oferenta;
39)  Wszystkie narzędzia opisane w przedmiocie zamówienia muszą być pasywowane wraz z walidacją procesu pasywacji, potwierdzone pisemnym oświadczeniem Oferenta;
40)  Gwarancja na wszystkie narzędzia opisane w przedmiocie zamówienia min. 24 miesiące;
41)  Każde narzędzie opisane w przedmiocie zamówienia musi posiadać w oznakowaniu: numer katalogowy, nazwę producenta, znak CE;
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu  i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

2.2. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca:

a) dostarczy, zamontuje, uruchomi oraz przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego do obsługi oferowanego sprzętu medycznego.
b) udzieli zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i narzędzia.
b) przez okres 24 miesięcy będzie świadczył bezpłatnie gwarancyjne usługi serwisowe w ilościach wynikających z potrzeb oraz obowiązkowe przeglądy okresowe w ilościach wynikających z zaleceń producenta urządzeń oraz obowiązujących przepisów prawa. Koszty niezbędnych materiałów oraz podzespołów użytych w trakcie okresu gwarancji oraz użytych przy obowiązkowych przeglądach okresowych   w trakcie okresu gwarancji ponosi Wykonawca.
Koszty materiałów wynikające z awarii urządzeń będących następstwem niewłaściwego użytkowania, ponosi Zamawiający.
c) Dotyczy zadań od 1 do 5. - Zamawiający wymaga załączenia do oferty harmonogramu obowiązkowych przeglądów okresowych w okresie 24 miesięcy gwarancji liczonej od daty dostarczenia urządzeń. Harmonogram musi zawierać zakresy czynności obowiązkowych do wykonania w trakcie przeglądów oraz wykaz podzespołów wymagających wymiany wynikających z wymagań określonych przez producenta urządzeń oraz aktualnych przepisów prawa.
2.3. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego:

a) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży katalog  zawierający informacje wskazujące, że oferowane towary spełniają wymagane parametry. Dopuszcza się załączenia dodatkowych zdjęć, opisów i innych dokumentów oferowanych towarów w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia.
b) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innymi obowiązującymi przepisami. Na tą okoliczność konieczne jest załączenie do oferty certyfikatu CE lub deklaracji zgodności ze znakiem CE, wpisu/zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych
c) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży instrukcję obsługi aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem, aparatu do przeprowadzania zabiegów kriolezji -  w języku polskim, 
3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
2) pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów 
z Wykonawcą podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jest 
Sylwia Spychała  – tel. 68 475 06 72.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

IV. Termin wykonania zamówienia:  dostawa urządzeń i narzędzi do:

- 30 dni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 1
- 30 dni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 2
- 30 dni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 3

- 30 dni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 4

- 30 dni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 5

- 30 dni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 6
- W okresie 24 miesięcy serwis gwarancyjny oferowanych urządzeń

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
a) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj.:

-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach.
6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 pzp,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ), do formularza ofertowego należy dołączyć:
a)  wykaz elementów składowych oferowanego sprzętu z podaniem wszystkich cen jednostkowych, 
b) harmonogram obowiązkowych przeglądów okresowych w okresie 24 miesięcy( zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ w punkcie III. 2.2. c)  
c) oświadczenia wymagane dla poszczególnych zadań wymienione w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 (wzór stanowi zał. nr 2 do SIWZ),
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp 
(wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ),
4) Wykonawca wraz z ofertą przedłoży katalog  zawierający informacje wskazujące, ze oferowane towary spełniają wymagane parametry. Dopuszcza się załączenia dodatkowych zdjęć, opisów i innych dokumentów oferowanych towarów w celu jednoznacznej weryfikacji oferowanego asortymentu z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia.

5) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innymi obowiązującymi przepisami. Na tą okoliczność konieczne jest załączenie do oferty certyfikatu CE lub deklaracji zgodności ze znakiem CE, wpisu/zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych
6) instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim (dotyczy zadań od 1 do 5); 

7) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań 

w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów (jeżeli dotyczy).
8) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i ust 2 pzp. wykonawca składa następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Informację o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy dokument składa każdy z partnerów w imieniu swojej firmy.
3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, tj.:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1) wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
„za zgodność z oryginałem”,
2) dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę,
3) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,

4) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki, o których mowa w SIWZ,

5) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie 
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,

6) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,

7) wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy, dokumentów,

8) złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

2) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,
3) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z wykonawców winno być dołączone do oferty,
4) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa  i informacje wymienione w punkcie VI.1 ppkt 3 i VI.2 ppkt 1, 2, 3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie,
5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
b) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed terminem składania ofert,
2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres, nr faksu i pocztę elektroniczną zamawiającego podane w punkcie I niniejszej specyfikacji,
3) każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

2. Wyjaśnienia treści SIWZ:
1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem pkt 2,
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt XI.1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
3) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania,
4) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt I.1 niniejszej specyfikacji,
5) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania,
6) zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Modyfikacja treści specyfikacji:
1) w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt I.1 niniejszej specyfikacji,
3) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawców w odniesieniu do wcześniej ustalonych terminów będą podlegać nowemu terminowi,
4) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne,
5) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 
w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone 
w art. 12 a ust. 1 lub 2 pzp,
6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w punkcie I.1 niniejszej specyfikacji.

4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1) w toku badania i oceny ofert zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,
2) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

3) zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
4) zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu,
5) zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy 
o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
6) zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena  wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Robert Łobanowski, Krzysztof Kasprowicz, e-mail: przergi@loro.pl 
VIII. Wymagania dotyczące wadium.

       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8. Wskazane jest, aby pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych 
w niniejszym postępowaniu znajduje się w pkt VI „Informacje 
o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w pkt I niniejszej specyfikacji opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Przetarg nr ZP.PN.16.2014
Oferta na dostawę aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży  artroskopowej z kompletnym osprzętem, aparatu do przeprowadzania zabiegów kriolezji oraz narzędzi operacyjnych. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek 
z wymaganych informacji.

13. W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany wyżej sposób.
14. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się 
z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz 
z ewentualnymi modyfikacjami zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 30 lipca 2014 r. do godz. 900 na adres zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - sekretariat. 
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w pkt I, w sposób opisany w pkt X „Opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”.

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 915 
w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana 
w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego niżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. 
          ocena punktowa   =        cena oferowana minimalna brutto        x   100
                                    cena badanej oferty brutto

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

     - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę lub  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
8. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Płatności będą dokonywane przez zamawiającego  w terminie 60 dni od dostarczenia faktury przez wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.
5. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji - projekt umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy:

a) w przypadku zmian ustawowych stawek podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

XVII. Środki ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (odwołania, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.

4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej określonej w pkt I niniejszej specyfikacji.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XVII.7. niniejszej specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt VII.1. niniejszej specyfikacji z zachowaniem zasad tam określonych.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz 
w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówienie lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia  przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej określonej w pkt I niniejszej specyfikacji, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17.  Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się 
w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” 
Prawa zamówień publicznych. 
XVIII. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania.
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie 
wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku,
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
3) udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

5. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie ( 0,67 zł. za 1 stronę A4).
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz kodeks cywilny.

XIX. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer 1: Formularz ofertowy 
Numer 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Numer 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Numer 4: Projekt umowy

Numer 5: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy

     kapitałowej.
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